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Introdução

Os guias relacionados com a garantia de qualidade do laboratório de controle foram atualizados pela 
OMS e publicados com o nome de “Boas práticas da OMS para laboratórios de controle de qualidade dos 
produtos farmacêuticos”, Relatório Nº. 44, Anexo 1 da Série de Informes Técnicos da OMS, No. 957. 2010 e 
substituem às “Boas práticas para laboratórios nacionais de controle farmacêuticos da OMS”, Relatório Nº. 36, 
Anexo 3 da Série de Informes Técnicos da OMS, No. 902, 2002.   

Estes guias são aplicados a qualquer laboratório de controle de qualidade dos produtos farmacêuticos, 
não incluindo aqueles envolvidos na análise de produtos biológicos, ex. vacinas e produtos hemoderivados, 
para os quais a OMS dispõe de guias separadas.   

Para os laboratórios microbiológicos desenvolveu-se especifi camente o “Guia para as boas práticas de 
laboratórios microbiológicos de produtos farmacêuticos da OMS” (referência/09.297 QAS).  

Esta publicação, que corresponde ao Documento Técnico Nº 6 da Rede PARF, substitui os Documentos 
Técnicos anteriores Nº 2 e Nº 3. A mesma é apresentada em dois documentos, de volume único e em três idio-
mas (Inglês, Espanhol e Português): o Anexo 1 do Relatório 44 da Série de Informes Técnicos do OMS No. 957 
de 2010, “Boas práticas da OMS para laboratórios de controle de qualidade dos produtos farmacêuticos” e o 
“Guia de auto-avaliação de Boas Práticas de Laboratório” (em forma de questionário para melhor interpretação 
das BPL atuais e avaliação do grau de cumprimento do sistema por parte do usuário).  
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Antecedentes  
O Grupo de Trabalho de Boas Práticas de Laboratório (GT/BPL) criado em junho de ano 2005 por reco-

mendação da IV Conferência Pan-americana para a Harmonização da Regulamentação Farmacêutica (Rede 
PARF), tem trabalhado desde então para o fortalecimento do desempenho dos laboratórios de controle, a fi m 
de assegurar que os medicamentos cumpram as normas internacionais de qualidade e sejam seguros e efi ca-
zes.  O cumprimento das recomendações providas pela OMS proporciona a harmonização das boas práticas, 
a cooperação entre laboratórios e o reconhecimento mútuo de resultado. Além disso, permitindo que os labo-
ratórios alcancem a pré-qualifi cação OMS, pela qual passam a ser laboratórios de referência para as Agências 
das Nações Unidas que requeiram seus serviços.  

Em 2010 a rede PARF publicou o Documento Técnico Nº 2 em três idiomas (Inglês, Espanhol e Portu-
guês): as “Boas práticas para laboratórios nacionais de controle farmacêuticos da OMS” (Informe 36, Anexo 3 
da Série de Informes Técnicos da OMS, No. 902, 2002) 

Também no mesmo ano, publicou-se o Documento Técnico Nº 3, em forma de questionário: “Guia de 
auto-avaliação de boas práticas para Laboratórios Nacionais de Controle Farmacêutico”, cujo objetivo principal 
era orientar o pessoal do laboratório de controle, efetuar uma auto-avaliação de seu sistema de qualidade em 
relação às BPL/OMS e obter um diagnóstico de seu estado atual para poder melhorar aspectos defi cientes ou 
ainda não implementados.
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Boas Práticas da OMS para Laboratórios de 
Controle de Qualidade de Produtos Farmacêuticos
(Série de Relatórios Técnicos da OMS, No. 957, 2010 - Relatório 44, Anexo 1)

Considerações gerais

O Comitê de Especialistas em Especifi cações para Produtos Farmacêuticos da OMS aprovou em 1999 
o guia intitulado Boas Práticas para laboratórios nacionais de controle de produtos farmacêuticos da OMS, 
que foi publicado como Anexo 3 do Relatório de Informações Técnicas, Nº 902, 2002. Como as outros guias 
relacionados com a garantia da qualidade do laboratório foram atualizados e as inspecções subsequentes para 
o cumprimento dos guias sobre as boas práticas para laboratórios nacionais de controle de produtos farma-
cêuticos indicaram que algumas seções precisavam ser melhoradas e esclarecidas, considerou-se necessário 
preparar um texto revisado.

Estes guias proporcionam recomendações para o sistema de gestão da qualidade no qual as análises de 
princípios ativos farmacêuticos (API, active pharmaceutical ingredients), excipientes e produtos farmacêuticos 
devem ser realizadas para demonstrar que os resultados obtidos são confi áveis.

O cumprimento das recomendações fornecidas nestes guias ajudará a promover a harmonização inter-
nacional das práticas de laboratório e facilitará a cooperação entre os laboratórios e o reconhecimento mútuo 
de resultados.

Atenção especial deve ser dada para garantir o funcionamento correto e efi ciente do laboratório. O pla-
nejamento e os orçamentos futuros devem assegurar que os recursos estarão disponíveis e designados para 
a manutenção do laboratório, bem como a infra-estrutura adequada e o fornecimento de energia. Os meios e 
procedimentos devem estar prontamente disponíveis (no caso de eventuais problemas de fornecimento) para 
garantir que o laboratório pode continuar com suas atividades.

Estes guias são aplicáveis a qualquer laboratório de controle de qualidade de produtos farmacêuticos, 
seja ele nacional, comercial ou não-governamental. No entanto, eles não possuem recomendações para labo-
ratórios envolvidos no teste de produtos biológicos, por exemplo: vacinas e produtos de hemoderivados. Guias 
específi cos estão disponíveis para tais laboratórios.

Estes guias são compatíveis com os requisitos do Guia para Boas Práticas de Fabricação da OMS (1) e 
da norma internacional ABNT ISO / IEC 17025:2005 (2), e fornecem orientações detalhadas para os labora-
tórios executarem o controle de qualidade de medicamentos. As orientações específi cas para os laboratórios 
de microbiologia podem ser encontradas na minuta do documento Guia de boas práticas para laboratórios 
microbiológicos de produtos farmacêuticos da OMS (referência QAS / 09 297).

As boas práticas descritas abaixo devem ser consideradas como um guia geral e podem ser adaptadas 
para atender às necessidades individuais sempre que se chegar a um nível equivalente de garantia de quali-
dade. As notas fornecidas proporcionam um esclarecimento do texto ou exemplos, não contendo os requisitos 
que devem ser considerados obrigatórios para o cumprimento integral deste guia.

Os testes de controle de qualidade de produtos farmacêuticos são normalmente testes repetidos de 
amostras de princípios ativos ou um número limitado de produtos farmacêuticos, enquanto que os laboratórios 
nacionais de controle de qualidade de produtos farmacêuticos devem ser capazes de processar uma ampla 
gama de substâncias e de produtos farmacêuticos e, portanto, devem seguir uma ampla variedade de métodos 
de ensaio. As recomendações específi cas para laboratórios de controle de qualidade de produtos farmacêuti-
cos estão especifi cadas a seguir. Atenção especial é dada aos países com recursos limitados que pretendem 
estabelecer um laboratório governamental de controle de qualidade de produtos, implantado recentemente, ou 
que estejam planejando modernizar um laboratório já existente.
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Os laboratórios de controle de qualidade podem executar algumas ou todas as atividades de controle de 
qualidade, por exemplo: amostragem, os ensaios de princípios ativos farmacêuticos, excipientes, material de 
embalagem e / ou produtos farmacêuticos, ensaios de estabilidade, ensaios de contra-prova e os ensaios de 
investigação.

Para que a qualidade de uma amostra de medicamentos seja avaliada corretamente:

 ▪ O envio, ao laboratório, de uma amostra de um princípio ativo, excipiente ou produto farmacêutico ou 
material com suspeita de adulteração, selecionado de acordo com os requisitos nacionais deve ser 
acompanhado por uma declaração com o motivo pelo qual a análise está sendo solicitada.

 ▪ As análises devem ser corretamente planejadas e meticulosamente executadas.
 ▪ Os resultados devem ser avaliados com competência para determinar se a amostra atende às especi-
fi cações ou outros critérios pertinentes.

Laboratórios Nacionais de Controle de Qualidade de Produtos Farmacêuticos
O governo, normalmente através da autoridade nacional reguladora de medicamentos (NMRA, national 

medicines regulatory authority), pode estabelecer e manter um laboratório nacional de controle de qualidade 
de produtos farmacêuticos para efetuar as analises e validações requeridas para assegurar que os princípios 
ativos, excipientes e produtos farmacêuticos cumprem com as especifi cações estabelecidas. Os grandes pa-
íses podem requerer vários laboratórios de controle de qualidade de produtos farmacêuticos que se ajustem 
à legislação nacional e deve haver dispositivos apropriadas para controlar seu cumprimento com um sistema 
de gestão da qualidade. Através do processo de autorização de comercialização e vigilância pós-comerciali-
zação, o laboratório trabalha em estreita colaboração com a autoridade nacional reguladora de medicamentos 
(NMRA).

Um laboratório nacional de controle de qualidade de produtos farmacêuticos proporciona um apoio efe-
tivo à autoridade nacional reguladora de medicamentos atuando em conjunto com seus serviços de inspeção. 
Os resultados das análises obtidos devem descrever com precisão as propriedades das amostras avaliadas, 
permitindo obter conclusões corretas a cerca da qualidade das amostras de medicamentos analisadas, e tam-
bém servir como uma base adequada para qualquer regulamento administrativo e ação judicial subseqüente.

Os laboratórios nacionais de controle de qualidade de produtos farmacêuticos englobam geralmente dois 
tipos de atividades:

 ▪ ensaios de conformidade de princípios ativos, excipientes e produtos farmacêuticos usando métodos 
ofi ciais incluindo métodos farmacopêicos, procedimentos analíticos validados por fabricantes e apro-
vados pela autoridade governamental relevante para autorizar a comercialização ou procedimentos 
analíticos validados desenvolvidos pelo laboratório; e

 ▪ ensaios de investigação de substâncias ou produtos suspeitos, ilegais ou falsifi cados submetidos a 
análise por fi scais de medicamentos, aduaneiros ou policiais.

Para garantir a segurança do paciente, o papel do laboratório nacional de controle de qualidade de produ-
tos farmacêuticos deve estar defi nido na legislação farmacêutica geral do país, de modo que os resultados ali 
produzidos possam subsidiar, se necessário, o cumprimento da lei e da ação legal.
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Glossário 

As defi nições dadas a seguir aplicam-se aos termos usados neste Guia. Elas podem ter signifi cados dife-
rentes em outros contextos.

critérios de aceitação para um resultado analítico
Indicadores pré-defi nidos e documentados mediante os quais um resultado é considerado dentro do 
limite(s) ou exceder o limite(s), indicado na especifi cação.

exatidão
O grau de concordância dos resultados dos ensaios com o valor verdadeiro ou a aproximação dos 
resultados obtidos pelo procedimento.
Nota: É normalmente estabelecida em amostras de material a ser examinado que tenham sido preparadas para a exatidão quantitativa. 
A exatidão deve ser estabelecida por meio do intervalo de confi ança especifi cado pelo procedimento analítico. É geralmente aceito o 
uso de placebo que contenha quantidades ou concentrações conhecidas de uma substância de referência.

insumo farmacêutico ativo 
Qualquer substância ou mistura de substâncias destinada a serem utilizadas na fabricação de uma fórmula 
farmacêutica e, quando utilizado nesta forma, torna-se um ingrediente ativo da fórmula farmacêutica. Estas 
substâncias têm por objetivo fornecer atividade farmacológica ou outro efeito direto no diagnóstico, cura, 
alívio, tratamento ou prevenção de uma doença ou afetar a estrutura e funcionamento do corpo (1).

laudo de análise
Um laudo de análise geralmente inclui uma descrição do(s) procedimento(s) empregado(s), os resultados 
das análises, discussão e conclusões e/ou recomendações para uma ou mais amostras enviadas para 
análise (ver Parte Três, Seções 18.7.- 18.11.).

registro de analise 
Um formulário impresso, um livro de registro ou meio eletrônico (e-registros) para registrar as informações 
sobre a amostra, bem como os reagentes e solventes utilizados, o procedimento de análise aplicado, 
cálculos realizados, resultados e quaisquer outros informações relevantes ou comentários (ver Parte III, 
Seção 15).

partida (ou lote)
Uma quantidade defi nida de material de partida, material de embalagem ou de produto processado em 
um único processo ou série de processos, de modo que se possa esperar que seja homogêneo. Algumas 
vezes pode ser necessário dividir a partida em um numero de sub-lotes os quais logo são reunidos para 
formar uma partida homogênea. Em caso de esterilização terminal, o tamanho da partida se determina 
pela capacidade da autoclave. No caso de produção contínua, a partida deve corresponder a uma fração 
defi nida da produção, caracterizada por sua homogeneidade esperada. O tamanho da partida pode ser 
defi nido como uma quantidade fi xa ou como a quantidade produzida em um intervalo de tempo fi xo (1).

número de partida (ou número de lote) 
Uma combinação distintiva de números e/ou letras que identifi ca univocamente uma partida nos rótulos, 
nos registros da partida e nos certifi cados de análises correspondentes (1).

calibração
Conjunto de operações que estabelece, sob condições específi cas, a relação entre os valores indicados 
por um instrumento ou sistema de medição (especialmente de pesagem), registro e controle, ou os valores 
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representados pela medida de um material com os correspondentes valores conhecidos de um padrão de 
referência. Devem ser estabelecidos os limites de aceitação para os resultados da medição (1).

certifi cado de análise
Lista dos procedimentos de análises aplicados a uma amostra particular com os resultados obtidos e os 
critérios de aceitação aplicados. Indica se a amostra cumpre ou não com as especifi cações (3).

material de referência certifi cado
O material de referência, caracterizado por um procedimento válido do ponto de vista metrológico para 
uma ou mais propriedades especifi cadas, acompanhado por um certifi cado que fornece o valor de sua 
propriedade especifi cada, sua incerteza associada e uma declaração da rastreabilidade metrológica (4). 

ensaios de conformidade
As análises dos princípios ativos, excipientes farmacêuticos, material de embalagem ou produto 
farmacêutico de acordo com requisito de uma monografi a farmacopêica ou uma especifi cação em um 
modo de fabricação comercial autorizado.

amostra controle
Amostra usada para análise continua da exatidão e da precisão de um procedimento. Deve ter uma matriz 
similar a das amostras a serem analisadas. Tem um valor designado com sua incerteza associada.

qualifi cação de projeto 
Coleção documentada de atividades que defi nem as especifi cações operacionais e funcionais do 
instrumento e critérios para a seleção de fornecedor, baseada na fi nalidade do instrumento.
Nota: a seleção e aquisição de um instrumento novo deve seguir um processo de decisão consciente, baseado nas necessidades de 
gestão técnica. Quando planejar as instalações de um novo laboratório, a especifi cação do projeto e dos requisitos para os serviços 
devem ser feitos de comum acordo entre a equipe de gestão e os fornecedores selecionados e ser documentado.

boas práticas de fabricação (BPF) 
A parte da garantia da qualidade que assegura que os produtos farmacêuticos são produzidos e controlados 
de forma consistente com os padrões de qualidade apropriados para seu uso previsto de acordo com o 
requisito de sua autorização de comercialização.

qualifi cação de instalações (IQ, installation qualifi cation)
Execução de testes para assegurar que os equipamentos analíticos usados em um laboratório estão 
instalados e operam de acordo com especifi cações estabelecidas.

análise crítica pela direção
Revisão formal e documentada dos indicadores chave de desempenho de um sistema de gestão da 
qualidade realizada pela alta direção.

fabricante
Empresa que realiza operações como produção, embalagem, análise, re-embalagem, rotulagem e/ou re-
rotulagem de produtos farmacêuticos (1).

autorização de comercialização (licença de produto, certifi cado de registro)
Documento legal emitido por uma autoridade competente reguladora de medicamentos que autoriza a 
comercialização ou a livre distribuição de um produto farmacêutico no respectivo país após a avaliação 
de sua segurança, efi cácia e qualidade. Em termos de qualidade, estabelece entre outras coisas, a 
composição detalhada e a formulação do produto farmacêutico e os requisitos de qualidade para o produto 
e seus ingredientes. Inclui também os detalhes de embalagem, rotulagem, condições de armazenamento, 
vida útil e condições de uso apropriados.
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incerteza de medição
Parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão de valores quantitativos atribuídos a um mensurando 
(analito), baseado nas informações usada (4).

rastreabilidade metrológica
Propriedade do resultado de uma medição em que o resultado pode estar relacionado a uma referência 
através de uma cadeia contínua e documentada de calibrações, cada uma contribuindo com a incerteza 
de medição (4).

qualifi cação de operação (OQ, operational qualifi cation)
Verifi cação documentada de que os equipamentos analíticos apresentam desempenho segundo o 
planejado em todos os intervalos de operações previstas.

resultado não conforme (OOS, out-of-especifi cation)
Todos os resultados dos ensaios que caem fora das especifi cações ou critérios de aceitação estabelecidos 
na especifi cação de produtos, em lista mestra de um produto farmacêutico, em farmacopéias ou por 
fabricante

qualifi cação de desempenho (PQ, performance qualifi cation) 
Verifi cação documentada de que os equipamentos analíticos operam de forma consistente e apresentam 
reprodutibilidade dentro dos parâmetros e especifi cações defi nidas durante períodos prolongados.

excipiente farmacêutico 
Toda substância, distinta de princípios ativos farmacêuticos (API), que tenha sido avaliada de maneira 
apropriada quanto a sua segurança e que está incluída em um sistema de liberação de fármaco para:

 ▪ ajudar no processamento do sistema de liberação do fármaco durante sua fabricação;
 ▪ proteger, manter ou aumentar a estabilidade, biodisponibilidade ou aceitação por parte do paciente;
 ▪ ajudar na identifi cação de produtos farmacêuticos; ou
 ▪ Melhorar a qualidade de outro atributo geral de segurança e efi cácia do produto farmacêutico durante 

seu armazenamento ou uso (6, 7).

produto farmacêutico
Qualquer material ou produto destinado ao uso humano ou veterinário, apresentado em sua forma de 
dosagem fi nal ou como uma matéria prima para uso nessa fórmula farmacêutica, que está sujeito a controle 
pela legislação farmacêutica do local de exportação e importação (1).

precisão
O grau de concordância entre os resultados individuais quando o procedimento se aplica repetidamente 
a múltiplas amostras de uma amostra homogênea. A precisão, geralmente é expressa pelo desvio padrão 
relativo, podendo ser considerados três níveis: repetibilidade (precisão sobre as mesmas condições de 
operação durante um curto período de tempo), precisão intermediária (dentro das variações do laboratório 
- dias diferentes, analistas diferentes ou equipamentos diferentes) e reprodutibilidade (precisão entre 
laboratórios).

substância (ou padrão) de referência primária
Substância amplamente reconhecida por possuir as qualidades apropriadas dentro de um contexto 
especifi co e cujo conteúdo declarado é aceito sem requerer comparação com outras substâncias químicas 
(8).
Nota: as substâncias químicas de referência farmacopêicas são consideradas como as substâncias de referência primária. Na 
ausência de uma substância de referência farmacopêica, um fabricante deve estabelecer uma substância de referência primária.
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qualifi cação de equipamentos
Ação de provar e documentar que qualquer equipamento analítico cumpre com as especifi cações 
requeridas e funciona adequadamente para seu uso previsto (ver Parte Dois, seção 12).

controle de qualidade 
Todas as medidas tomadas, incluindo o estabelecimento de especifi cações, amostras, analises e informes 
de análises, para assegurar que as matérias primas, produtos intermediários, materiais de embalagem 
e produtos farmacêuticos acabados cumprem com as especifi cações estabelecidas para identidade, 
conteúdo, pureza e outras características.

sistema de gestão da qualidade
Infra-estrutura apropriada, que abrange a estrutura organizativa, os procedimentos, processos e recursos, 
e as ações sistemáticas necessárias para assegurar a confi ança adequada de que um produto ou serviço 
satisfaz determinados requisitos de qualidade (ver Parte Um, seção 2).

gerente da qualidade
Um membro do pessoal que tenha responsabilidade e autoridade defi nidas para assegurar que o sistema 
de gestão da qualidade seja implementado e seguido continuamente (ver Parte Um, seção 1.3. (j)).

manual da qualidade
Um manual que descreve os diferentes elementos do sistema de gestão da qualidade para assegurar a 
qualidade dos resultados dos ensaios gerados pelo laboratório (ver Parte Um, seções 2.1.-2.2.)

unidade(s) da qualidade
Unidade da organização, independente da produção, que engloba as responsabilidades de garantia e 
controle da qualidade. Pode estar dividida em garantia da qualidade e controle de qualidade ou reunida 
em uma única estrutura, dependendo tamanho ou estrutura da organização.

material de referência 
Material sufi cientemente homogêneo e estável no que diz respeito a uma ou mais propriedades 
especifi cadas, que tenha sido estabelecido para atender de forma apropriada o uso para o qual esteja 
destinado em um processo de medição (4).

substância (ou padrão) de referência
Um material autêntico e uniforme que está destinado para o uso em ensaios químicos ou físicos 
especifi cados, em que suas propriedades são comparadas com a do produto a ser examinado e que 
possui um grau de pureza adequado para o uso a que está destinado (8).

substância (ou padrão) de referência secundário
Uma substância cujas características são atribuídas e/ou calibradas por comparação com uma substância 
de referência primária. O grau de caracterização e análise de uma substância de referência secundária 
pode ser menor que para uma substância de referência primária (8).
Nota: referida frequentemente como um padrão de trabalho interno. 

assinatura (fi rma)
Registro de uma pessoa que desempenhou uma ação ou revisão particular. O registro pode ser as iniciais, 
a assinatura completa escrita a mão, um selo personalizado ou uma assinatura eletrônica segura e 
autenticada.
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especifi cação 
Uma lista de requisitos detalhados (critérios de aceitação para os procedimentos de ensaio estabelecidos) 
com os que a substância ou produto farmacêutico tem que cumprir para assegurar uma qualidade 
adequada.

procedimento operacional padrão (POP)
Procedimento escrito e autorizado que dá instruções para realizar operações gerais e específi cas.

incerteza padrão
Incerteza de resultado de uma medição expressa como um desvio-padrão (4, 9, 10).

ensaio de adequação do sistema
Ensaio prévio que é realizado para assegurar que o procedimento analítico cumpre com os critérios de 
aceitação que são estabelecidos durante a validação do procedimento. Este ensaio é realizado antes 
do início do processo analítico e é repetido regularmente, quando aplicável, ao longo do ensaio para 
assegurar que o desempenho é aceitável no momento do ensaio.

validação de um procedimento analítico
O processo documentado pelo qual um procedimento analítico (ou método) demonstra ser adequado para 
o uso a que está destinado.

verifi cação de um procedimento analítico
Processo pelo qual um método farmacopêico ou procedimento analítico validado demonstra ser adequado 
para a análise a ser realizada.

verifi cação de desempenho
Procedimento de ensaio aplicado regularmente a um sistema (ex. sistema de cromatografi a líquida) para 
demonstrar consistência da resposta.
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Parte Um. Gestão e Infra-estrutura

1. Organização e gestão
1.1. O laboratório, ou a organização da qual faz parte, deve ser uma entidade legalmente autorizada 

a funcionar e possa ser considerada legalmente responsável.

1.2. O laboratório deve estar organizado e operar de modo a atender aos requisitos indicados neste 
Guia.

1.3. O laboratório deve:

(a) ter pessoal gerencial e técnico com autoridade e recursos necessários para desempenhar 
as suas tarefas que lhes sejam delegadas e identifi car a ocorrência de desvios do sistema 
de gestão da qualidade ou dos procedimentos para realizar os ensaios e/ou calibrações, 
validação e verifi cação, e iniciar ações afi m de prevenir ou minimizar tais desvios;

(b) contar com medidas para assegurar que a sua gerência e pessoal não estejam sujeitos a 
pressões comerciais, políticas, fi nanceiras ou outras, ou confl itos de interesse, que possam 
afetar adversamente a qualidade do trabalho;

(c) ter uma política e um procedimento previsto para assegurar a confi dencialidade de:
• informações contidas nas autorizações de comercialização;
• transferência de resultados e registros; 
• e para proteger os dados em arquivo (papel e eletrônico);

(d) defi nir, com ajuda de organogramas, a organização e estrutura de gestão do laboratório, o 
seu local em qualquer organização matriz (tal como o ministério ou a autoridade reguladora 
de medicamentos no caso de laboratório nacional de controle de qualidade de produtos far-
macêuticos) e as relações entre a gestão, as operações técnicas, os serviços de apoio e o 
sistema da qualidade;

(e) especifi car a responsabilidade, autoridade e interrelações de todo o pessoal que gerência, 
executa ou verifi ca o trabalho que possa afetar a qualidade dos ensaios e/ou calibrações, 
validações e verifi cações;

(f) assegurar a atribuição precisa de responsabilidades, particularmente na designação de uni-
dades específi cas para tipos específi cos de medicamentos;

(g) nomear substitutos treinados para gerência chave e pessoal científi co especializado;

(h) proporcionar supervisão adequada ao grupo de trabalho, incluindo pessoas em treinamento, 
por pessoas familiarizadas com os ensaios e/ou métodos e procedimentos de calibrações, 
validação e verifi cação de métodos, bem como os seus objetivos e avaliação de resultados;

(i) ter uma gerência que tenha responsabilidade total pelas operações técnicas e a provisão de 
recursos necessários para assegurar a qualidade requerida das operações do laboratório.

(j) Designar um membro do pessoal como gerente da qualidade, que além de outras funções, 
assegure o cumprimento do sistema de gestão da qualidade. O gerente de qualidade deve 
ter acesso direto ao mais alto nível gerencial onde são tomadas decisões sobre a política ou 
os recursos do laboratório.

(k) Assegurar um fl uxo adequado de informação entre as pessoas em todos os níveis. O pes-
soal tem que estar consciente da relevância e importância de suas atividades.

(l) assegurar a rastreabilidade das amostras desde a recepção, através de todas as etapas de 
ensaios, até completar o registro dos ensaios analíticos.



BOAS PRÁTICAS DA OMS PARA LABORATÓRIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS

E DOCUMENTO DE AUTO-AVALIAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO (BPL)
13

(m) manter uma coleção atualizada de todas a especifi cações e documentos relacionados (pa-
pel ou eletrônico) usados no laboratório; e 

 (n) ter procedimentos apropriados de biossegurança (ver Parte Quatro).

1.4. Todo laboratório deve manter um registro com as seguintes funções:

 (a) recebimento, distribuição e supervisão do envio das amostras às unidades específi cas; e

 (b) manter os registros de todas as amostras que entram e os documentos que as acompa-
nham;

1.5. Em um laboratório grande porte, é necessário garantir a comunicação e coordenação entre o 
pessoal envolvido nas análises de uma mesma amostra nas diferentes unidades.

2. Sistema de gestão da qualidade
2.1. A gerência da organização ou laboratório deve estabelece, implementar e manter um sistema 

de gestão da qualidade apropriado para o alcance das suas atividades, incluindo o tipo, série e 
volume dos ensaios e/ou atividade de calibrações, validação e verifi cação relacionadas. A ge-
rência do laboratório deve assegurar que as suas políticas, sistemas, programas, procedimentos 
e instruções descrevam a sua extensão necessária para que permita ao laboratório assegurar a 
qualidade dos resultados dos ensaios que gera. A documentação usada neste sistema de ges-
tão da qualidade deve ser comunicada, estar disponível e ser entendida, e implementada pelo 
pessoal apropriado. Os elementos deste sistema devem estar documentados em um manual da 
qualidade, para a organização e seu conjunto ou para um laboratório dentro da organização.

Nota: Os laboratórios de controle de qualidade de um fabricante podem ter esta informação em 
documentos distintos do manual da qualidade 

2.2. O manual da qualidade deve conter no mínimo:

(a) uma declaração de política de qualidade, que inclua pelo menos o seguinte:
(i) uma declaração das intenções da gerência do laboratório com relação ao padrão de 

serviço que proporcionará;
(ii) um compromisso de estabelecer, implementar e manter um sistema de gestão da quali-

dade efetivo, 
(iii) o compromisso da gerência do laboratório com as boas práticas profi ssionais e de qua-

lidade de ensaios, calibração, validação e verifi cação, 
(iv) o compromisso da gerência do laboratório com o cumprimento do conteúdo deste guia, 
(v) o requisito de que todo o pessoal relacionado com as atividades de análise e calibração 

dentro do laboratório esteja familiarizado com a documentação concernente a qualidade 
e a implementação das políticas e procedimentos de seu trabalho.

(b) a estrutura do laboratório (organograma);

(c) as atividades operacionais e funcionais relacionadas com a qualidade, de modo que o alcan-
ce e os limites das responsabilidades estejam claramente defi nidas;

(d) o esboço da estrutura da documentação usada no sistema de gestão da qualidade do labo-
ratório

(e) os procedimentos gerais internos de gestão da qualidade;

(f) referências aos procedimentos específi cos para cada ensaio;

(g) informação sobre as qualifi cações apropriadas, experiências e competências que são re-
queridas para o pessoal 
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(h) informação sobre capacitação do pessoal, inicial e em serviço;

(i) uma política para auditorias interna e externa

(j) Uma política para implementar e verifi car ações preventivas e corretivas;

(k) uma política para tratar as reclamações;

(l) uma política para realizar revisões gerenciais do sistema de gestão da qualidade;

(m) uma política para selecionar, estabelecer e aprovar os procedimentos analíticos;

(n) uma política para tratamento dos resultados fora de especifi cação (OOS); 

(o) uma política para o emprego de substância e materiais de referência apropriados;

(p) uma política para a participação em sistema adequados de ensaios de profi ciência e ensaios 
colaborativos e avaliação de desempenho (aplicáveis a laboratórios farmacêuticos nacio-
nais de controle de qualidade, para que se possa aplicar a outros laboratórios);

(q) uma política para selecionar os fornecedores de serviços e materiais;

2.3. O laboratório deve estabelecer, implementar e manter procedimentos operacionais padrão 
(POPs) autorizados e escritos incluindo, mas não se limitando, a operações técnicas e adminis-
trativa, tais como:

(a) ações relativas ao pessoal, incluindo qualifi cações, treinamento, vestuário e higiene;

(b) controle de alterações;

(c) auditoria interna 

(d) procedimento de reclamações

(e) implementação e verifi cação de ações corretivas e preventivas

(f) a compra e recebimento de materiais (por exemplo, amostras, reagentes);

(g) a obtenção, preparação e controle de sustâncias e materiais de referência (8);

(h) rotulagem interna, quarentena e armazenamento de materiais;

(i) a qualifi cação de equipamentos (11);

(j) a calibração de equipamentos;

(k) manutenção preventiva e verifi cação de instrumentos e equipamentos;

(l) amostragem, se realizada pelo laboratório, e inspeção visual;

(m) a análise das amostras com descrições dos métodos e equipamentos utilizados;

(n) resultados atípicos e fora de especifi cações (OOS);

(o) validação de procedimentos analíticos

(p) limpeza de instalações do laboratório, incluindo a parte superior dos bancos, equipamentos, 
bancadas de trabalho, salas limpas (salas assépticas) e vidraria;

(q) monitoramento e controle das condições ambientais, por exemplo, temperatura e umidade;

(r) monitoramento e controle das condições de armazenamento;

(s) eliminação de reagentes e amostras de solventes; e

(t) medidas de biossegurança;

2.4. As atividades do laboratório devem ser periódica e sistematicamente auditadas (internamente 
e onde corresponda, por auditorias ou inspeções externas) para verifi car o cumprimento dos 
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requisitos do sistema de gestão da qualidade e se for necessário, para aplicar ações preventi-
vas e corretivas. As auditorias devem ser realizadas por pessoas qualifi cadas e treinadas, que 
sejam independentes da atividade a ser auditada. O gerente de qualidade é responsável pelo 
planejamento e organização de auditorias internas abordando todos os elementos do sistema de 
gestão da qualidade. Tais auditorias devem ser registradas, junto com os detalhes de qualquer 
ação corretiva e preventiva adotadas. 

2.5. A revisão gerencial em questões de qualidade deve ser realizada regularmente (pelo menos 
anualmente) incluindo:

(a) relatórios de auditorias ou inspeções internas e externas e qualquer controle necessário 
para corrigir todas as defi ciências;

(b) o resultado das investigações realizadas como consequência de reclamações recebidas, 
resultados anormais ou duvidosos (atípicos) informados em análises de colaboração e/ou 
ensaios de profi ciência; e

(c) Ações corretivas aplicadas e ações preventivas introduzidas como resultados destas inves-
tigações.

3. Controle de documentos
3.1. A documentação é parte essencial do sistema de gestão da qualidade. O laboratório deve esta-

belecer e manter procedimentos para controlar e revisar todos os documentos (tanto os gera-
dos internamente como provenientes de origem externa) que fazem parte da documentação da 
qualidade. Deve-se estabelecer e estar disponível facilmente, uma lista mestra para identifi car o 
estado da versão atual e da distribuição de documentos 

3.2. Os procedimentos devem assegurar que:

(a) cada documento, seja um documento da qualidade ou técnico, tenha uma identifi cação, 
número de revisão e data de implementação unívocos;

(b) procedimentos operacionais padrão (POPs) autorizados e apropriados estejam disponíveis 
nos locais pertinentes, por exemplo, próximo de equipamentos;

(c) os documentos são mantidos atualizados e revisados segundo seu requisitos;

(d) Qualquer documento inválido seja removido e substituído pelo documento revisado e auto-
rizado com efeito imediato;

(e) um documento revisado inclua referências ao documento anterior;

(f) os documentos antigos e inválidos sejam conservados em arquivos para assegurar a rastre-
abilidade e a evolução dos procedimentos, caso alguma cópia seja destruída;

(g) todos os membros pertinentes do grupo de trabalho sejam treinados nos procedimentos 
operacionais padrão (POPs) novos e revisados; e

(h) a documentação da qualidade, incluindo os registros, seja conservada por no mínimo 5 
anos.

3.3. Um sistema de controle de alteração deve estar incluído para informar ao grupo de trabalho os 
procedimentos novos e revisados. O sistema deve assegurar que:

(a) os documentos revisados sejam preparados por um elaborador, ou uma pessoa que realize 
a mesma função, revisados e aprovados no mesmo nível que o documento original e conhe-
cido posteriormente pelo gerente de qualidade (unidade de qualidade); e 

(b) o pessoal reconhecido por uma assinatura tenha conhecimento das mudanças aplicáveis e 
seus dados de implementação.
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4. Registros
4.1. O laboratório deve estabelecer e manter procedimentos para a identifi cação, coleção, indexação, 

recuperação, armazenamento, manutenção, eliminação e acesso a todos os registros da quali-
dade e técnico-científi cos.

4.2. Todas as observações originais, incluindo os cálculos e dados brutos, registros de calibrações, 
validação e verifi cações, e resultados fi nais, devem ser conservados como registros, por um 
período apropriado de tempo em conformidade com as regulamentações nacionais, e corres-
ponde, mediante disposições contratuais, o que for mais longo. Os registros devem incluir os 
dados registrados nos registros de trabalho analítico pelo técnico ou analista em páginas nume-
radas consecutivamente com referências aos apêndices que contêm os registros pertinentes, 
por exemplo cromatogramas e espectros. Os registros de cada ensaio devem conter informação 
sufi ciente que permita que os ensaios sejam repetidos e/ou os resultados recalculados, se ne-
cessário. Os registros devem incluir a identidade do pessoal envolvido na amostragem, prepa-
ração e análises das amostras. Os registros das amostras que são usadas em procedimentos 
legais, devem ser mantidos de acordo com os requisitos legais que lhes sejam aplicáveis.

Nota: recomenda-se como período de retenção a vida útil mais um ano para um produto far-
macêutico no mercado e 15 anos para um produto em investigação, a menos que regulações 
nacionais sejam mais restritivas ou ajustes contratuais não o requeiram.

4.3. Todos os registros da qualidade e técnico/científi cos (incluindo registros de ensaios analíticos, 
laudos de análise e registros de trabalho analítico) devem ser legíveis, prontamente recuperá-
veis, armazenados e retidos dentro de dependências que propiciem um ambiente adequado 
para impedir modifi cações, danos ou deterioração e/ou perda. As condições sob os quais todos 
os registros originais devem ser armazenados são aquelas que assegurem sua segurança e 
confi dencialidade, e o acesso a eles devem ser restringidos ao pessoal autorizado. Armazena-
mento e assinatura eletrônicos devem ser implementados com acesso restrito e em conformida-
de com os requisitos de registros eletrônicos (12-16).

4.4. Os registros de gestão da qualidade devem incluir relatórios de auditorias internas (e externas, 
se forem realizadas) e análise crítica pela direção, assim como os registros de todas as denun-
cias e suas investigações, incluindo as possíveis ações preventivas e corretivas.

5. Equipamentos com processadores de dados
5.1. Recomendações detalhadas são fornecidas no Apêndice 5 do Anexo 4 do Informe 44 do Comitê 

de Especialistas em especifi cações para preparações farmacêuticas da OMS em: Guia suple-
mentar em Boas praticas de fabricação : validação. Validação de sistemas computadorizados 
(12).

5.2. Para computadores, equipamentos de ensaio automatizados ou de calibração, e para a coleta, 
processamento, registro, relatório, armazenamento ou recuperação de dados de ensaio e/ou 
calibração, o laboratório deve assegurar que:

(a) o programa computacional desenvolvido pelo usuário esteja documentado com detalhamen-
to sufi ciente e apropriadamente validado ou verifi cado, de acordo com o uso;

(b) Procedimentos para proteger a integridade dos dados estejam estabelecidos e implementa-
dos. Tais procedimentos devem incluir, mas não estar limitados a medidas para assegurar 
a integridade e confi dencialidade das informações sobre recebimento ou coleta, armazena-
mento, transmissão e processamento dos dados. Em particular, os dados eletrônicos devem 
ser protegidos contra o acesso não autorizado e deve manter-se a rastreabilidade de todas 
as alterações;
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(c) os computadores e equipamentos automatizados sejam mantidos funcionado apropriada-
mente e estejam providos com as condições operacionais e ambientais necessárias para 
assegurar a integridade dos dados de ensaio e calibração;

(d) os procedimentos para realizar, documentar e controlar as mudanças na informação contida 
em sistemas computadorizados estejam estabelecidos e implementados; e

(e) os dados eletrônicos devem ser copiados em intervalos regulares e apropriados de acordo 
com um procedimento documentado. Os dados copiados devem ser recuperados e armaze-
nados de maneira a evitar perda de dados.

Nota: Para uma orientação adicional na validação de equipamentos com processadores de da-
dos, remeter-se aos documentos publicados pela Sociedade Internacional de Engenharia Far-
macêutica (13, 14), à Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (15), 
à Comissão Européia (16) e à Rede de Laboratórios Ofi ciais de Controle de Medicamentos do 
Conselho Europeu (17).

6. Pessoal
6.1. O laboratório deve ter pessoal sufi ciente com formação, treinamento, conhecimento técnico e 

experiência necessária para as funções atribuídas.

6.2. A gerência técnica deve assegurar a competência de todas as pessoas que operam equipamen-
tos específi cos, instrumentos ou outros dispositivos, e que realizam ensaios e/ou calibrações, 
validações ou verifi cações. As suas obrigações também incluem tanto a avaliação de resultados, 
bem como a assinatura dos registros de ensaios analíticos e laudos de análises (ver Parte três, 
seções 18.7.-18.11. e 19.). 

6.3. O pessoal em treinamento deve ser supervisionado apropriadamente, sendo recomendável uma 
avaliação formal após o treinamento. O pessoal que realiza tarefas específi cas deve ser qualifi -
cado apropriadamente ao término de sua formação, treinamento, experiência e/ou habilidades 
demonstradas, como requerido.

6.4. O pessoal do laboratório deve ter vínculo empregatício permanente ou por contrato. O laborató-
rio deve assegurar que o pessoal técnico adicional e de apoio chave contratado seja supervisio-
nado, sufi cientemente competente e que seu trabalho esteja em conformidade com o sistema de 
gestão da qualidade. 

6.5. O laboratório deve manter descrições dos cargos vigentes para todo o pessoal envolvido nos 
ensaios e/ou calibrações, validações e verifi cações. Também deve manter registros de todo o 
pessoal técnico, descrevendo suas qualifi cações, treinamentos e experiências.

6.6. O laboratório deve ter o seguinte pessoal técnico e de gerência:

(a) um chefe de laboratório (supervisor), que deve ter qualifi cações apropriadas para a função, 
com uma extensa experiência na análise de medicamentos e gestão de laboratório, em la-
boratório farmacêutico de controle de qualidade em setor regulador ou na indústria. O chefe 
do laboratório é responsável pelo conteúdo dos laudos de análise e relatórios de ensaios 
analíticos. Esta pessoa é também responsável por garantir que:
(i) todos os membros chave do pessoal do laboratório tenham competência necessária 

para as funções requeridas e sua qualifi cação refl ita as suas responsabilidades;
(ii) revise periodicamente a adequação do pessoal atual, a gestão e os procedimentos de 

treinamento;
(iii) a gestão técnica seja adequadamente supervisionada;

(b) A gestão técnica deve assegura que:
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(i) Os procedimentos para realizar a calibração, verifi cação e (re)qualifi cação de instru-
mentos, controle das condições ambientais e armazenamento estejam previstos e se-
jam realizados como requeridos,

(ii) sejam preparados programas de treinamento em serviço, para atualizar e melhorar as 
competências tanto do pessoal de nível superior como técnico,

(iii) seja guardado em segurança qualquer material sujeito a regulação como veneno ou 
substâncias narcóticas controladas e psicotrópicas (ver Parte Um, seção 7.12.) e man-
tida em local de trabalho sob a supervisão de uma pessoa autorizada;

(iv) os laboratórios farmacêuticos nacionais de controle de qualidade participem regular-
mente em ensaios de profi ciência adequados e ensaios de colaboração para avaliar os 
procedimentos analíticos e de substâncias de referência;

(c) os analistas, com graduação em farmácia, química analítica, microbiologia ou outras maté-
rias pertinentes com o requisito de conhecimento, destreza e habilidade, com capacidade 
para executar corretamente as funções atribuídas pela gestão e supervisão do pessoal téc-
nico;

(d) o pessoal técnico, tem que ter diploma em matérias afi ns, outorgados por escolas técnicas 
ou vocacionais; e

(e) um gerente da qualidade (ver Parte Um, seção 1.3. (j)).

7. Instalações 
7.1. As instalações do laboratório devem ser de tamanho, construção e localização adequados. Estas 

instalações devem ser projetadas para atender as funções e operações que são realizadas. As 
salas de repouso e descanso devem ser separadas das áreas de laboratório. Os vestiários e os 
banheiros devem ser de fácil acesso e adequados para o número de usuários.

7.2. As instalações do laboratório devem dispor de equipamentos de segurança adequados situados 
apropriadamente e devem ser incluídas as medidas para assegurar uma boa manutenção. Cada 
laboratório deve estar equipado com os instrumentos e equipamentos adequados, incluindo 
bancos, bancadas de trabalho e sistemas de exaustão.

7.3. As condições ambientais, incluindo iluminação, fontes de energia, temperatura, umidade e pres-
são do ar devem ser adequadas para as funções e operações a serem realizadas. O laboratório 
deve garantir que as condições ambientais sejam monitoradas, controladas e documentadas 
para que não invalidem os resultados ou afetem de forma adversa a qualidade das medições.

7.4. Deve ser tomadas precauções especiais e, se for necessário, devem existir uma unidade separa-
da e dedicada ao equipamento (por exemplo isolador, mesa de trabalho com fl uxo laminar) para 
manejar, pesar e manipular substâncias altamente tóxicas, incluindo substâncias genotóxicas. 
Devem ser estabelecidos procedimentos para evitar a exposição e contaminação.

7.5. As instalações de arquivo devem ser proporcionais para garantir um armazenamento seguro e 
recuperação de todos os documentos. O desenho e as condições dos arquivos devem servir 
para proteger o conteúdo da deterioração. O acesso aos arquivos deve ser restrito ao pessoal 
designado.

7.6. Devem estar previstos os procedimentos para a eliminação segura dos tipos de resíduos, incluin-
do resíduos tóxicos (químicos e biológicos), reagentes, amostras, solventes e fi ltros de ar;

7.7. As análises microbiológicas, quando realizadas, devem ser conduzidas em uma unidade de 
laboratório projetada e construída apropriadamente. Para maiores orientações, ver a minuta de 
documento de trabalho “Guia da OMS sobre as boas práticas para laboratórios de microbiologia 
farmacêutica (referência QAS/09.297).
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7.8. Se um ensaios biológicos in vivo (por exemplo ensaio de pirogêneo em coelhos) está incluído 
no escopo das atividades do laboratório, os biotérios devem ser isolados de outras áreas do 
laboratório com uma entrada e sistema de ar condicionado separados. Devem ser aplicadas 
orientações e regulamentos pertinentes (18).

Instalações de armazenamento do laboratório

7.9. As instalações de armazenamento devem ser bem organizadas para o armazenamento corretos 
das amostras, reagentes e equipamentos.

7.10. Devem ser mantidas dependências separadas para o armazenamento seguro de amostras, 
amostras retidas (ver Parte Três, seção 20.), reagentes e acessórios de laboratório (ver Parte 
Dois, seções 10.13.-10.14.), substâncias e materiais de referência (ver Parte Dois, seção 11.). 
As instalações de armazenamento devem estar equipadas para armazenar material, se ne-
cessário, sob refrigeração (2-8 °C) e congelamento (-20 °C) e protegida com chave. Todas as 
condições de armazenamento devem ser controladas, monitoradas e mantidas em registros. O 
acesso deve ser restrito ao pessoal autorizado.

7.11. Procedimentos apropriados de segurança devem ser elaborados e implementados rigorosamen-
te para as áreas de estocagem e utilização de reagentes infl amáveis ou tóxicos. O laboratório 
deve fornecer salas ou áreas separadas para o armazenamento de substâncias infl amáveis, 
bases e ácidos concentrados e fumegantes, aminas voláteis e outros reagentes como o ácido 
clorídrico, ácido nítrico, amônia e bromo. Materiais auto-infl amáveis tais como sódio e potássio 
metálicos, também devem ser armazenados separadamente. Provisões pequenas de ácidos, 
bases e solventes podem ser mantidos em depósitos do laboratório, mas grandes quantidades 
destes produtos devem ser retidas preferencialmente em um local separado do edifício do labo-
ratório.

7.12. Os reagentes sujeitos a regulamentações de venenos ou substâncias narcóticas controladas e 
psicotrópicas devem ser identifi cadas claramente segundo as exigências da legislação nacional. 
Devem ser mantidos separadamente de outros reagentes em armários trancados a chave. Um 
membro do pessoal designado como responsável, deverá manter um registro destas substân-
cias. O chefe de cada unidade deve aceitar a responsabilidade pessoal pela guarda destes 
reagentes mantidos no local de trabalho.

7.13. Os gases também devem ser guardados em instalações dedicadas, se possível isolados do 
edifício principal. Sempre que possível, deve-se evitar recipientes de gás no laboratório e é 
preferível a distribuição a partir de um deposito externo de gás. Se os recipientes de gás estão 
presentes no laboratório, devem ser fi xados com segurança.

Nota: Deve-se considerar a instalação de geradores de gás.

8. Equipamentos, instrumentos e outros dispositivos 
8.1. Os equipamentos, instrumentos e outros dispositivos devem ser projetados, construídos, adap-

tados, localizados, calibrados, qualifi cados, verifi cados e mantidos segundo seja requerido pelas 
operações de impacto ambiental. O usuário deve adquirir os equipamentos de um representante 
capaz de oferecer pleno apoio técnico e manutenção, se necessário. 

8.2. O laboratório deve ter equipamentos de ensaio, instrumentos e outros dispositivos para a exe-
cução correta dos ensaios e / ou calibração, validação e verifi cação (incluindo a preparação de 
amostras e o processamento e análise destes ensaios e / ou os dados de calibração).

8.3. Os equipamentos, instrumentos e outros dispositivos, incluindo aqueles usados para amostra-
gem, devem cumprir com os requisitos do laboratório e com as especifi cações do padrão corres-
pondente, bem como ser verifi cados, qualifi cados e/ou calibrados regularmente (vide Parte Dois, 
seção 12.).
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9. Contratos

Aquisição de serviços e suprimentos 

9.1. O laboratório deve ter um procedimento para a seleção e aquisição de serviços e suprimentos 
que afetam a qualidade dos ensaios.

9.2. O laboratório deve avaliar os fornecedores de insumos críticos, suprimentos e serviços que afe-
tam a qualidade dos ensaios, manter registros destas avaliações e listas de fornecedores apro-
vados, que tenham demonstrado a qualidade adequada com relação aos requisitos do laborató-
rio.

Subcontratação de ensaios

9.3. Quando um laboratório subcontrata trabalho, que podem incluir um ensaio específi co, deve ser 
feito com as organizações autorizadas para o tipo de atividade necessária. O laboratório é res-
ponsável pela avaliação periódica da competência de uma organização contratada.

9.4. Quando um laboratório realiza ensaios para um cliente e subcontrata parte do ensaio, deve infor-
mar por escrito ao cliente este acordo e, se for o caso, obter sua aprovação.

9.5. Deve haver um contrato escrito que estabeleça claramente os direitos e as responsabilidades 
de cada parte, defi na os trabalhos contratados e os acordos técnicos realizados em relação ao 
mesmo. O contrato deve permitir ao laboratório auditar as instalações e competências da orga-
nização contratada e assegurar o acesso do laboratório aos registros e amostras retidas.

9.6. A organização contratada não deve passar a uma terceira parte nenhum trabalho que lhe seja 
encomendado no contrato sem uma avaliação prévia do laboratório e a aprovação dos acordos.

9.7. O laboratório deve manter um registro de todos os subcontratados com a evolução da competên-
cia.

9.8. O laboratório é responsável por todos os resultados informados, incluindo aqueles fornecidos 
pela organização subcontratada.
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Parte DoiS. Materiais, Equipamentos, Instrumentos 
e Outros Dispositivos 

10. Reagentes
10.1. Todos os reagentes químicos, incluindo solventes e materiais utilizados em ensaios e análises, 

devem ter qualidade apropriada.

10.2. Os reagentes devem ser comprados de fornecedores aprovados e acreditados e devem vir 
acompanhados do certifi cado de análise e pela fi cha de dados de segurança de material, se 
aplicável.

10.3. Para a preparação de soluções de reagentes no laboratório:

(a) a responsabilidade desta tarefa deve ser claramente especifi cada na descrição de cargo da 
pessoa designada para realizá-la; e

(b) Os procedimentos a serem seguidos devem estar de acordo com o publicado em farmaco-
péias ou outros padrões, quando estiverem disponíveis. Devem ser conservados os regis-
tros da preparação e padronização das soluções volumétricas.

10.4. Os rótulos de todos os reagentes devem especifi car claramente:

(a) o conteúdo;

(b) o fabricante;

(c) a data de recebimento e data que o recipiente foi aberto;

(d) a concentração se for aplicado

(e) as condições de armazenamento; e 

(f) a data de validade ou reanálise, quando justifi car.

10.5. Os rótulos das soluções de reagentes preparadas no laboratório devem especifi car claramente:

(a) O nome 

(b) a data de preparação e as iniciais do técnico ou do analista

(c) a data de validade ou de reanálises, segundo a justifi cativa; e

(d) a concentração, se aplicável.

10.6. O rótulo das soluções volumétricas preparadas no laboratório devem indicar claramente:

(a) O nome;

(b) a molaridade (ou concentração);

(c) a data da preparação e as iniciais do técnico/analista

(d) a data da padronização e as iniciais do técnico/analista; e

(e) o fator de correção

Nota: O laboratório deve assegurar que as soluções volumétricas estejam adequadas no momen-
to de uso.

10.7. No transporte e fracionamento de reagentes:
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(a) sempre que possível, devem ser transportados nas embalagens originais;

(b) quando for necessário o fracionamento, devem ser usadas embalagens limpas e apropria-
damente rotuladas.

Inspeção visual 

10.8. Todos os recipientes de reagentes devem ser inspecionados visualmente para garantir que os 
lacres estão intactos, quando se enviar para o armazenamento e quando distribuídos para as 
unidades.

10.9. Os reagentes com suspeita de terem sido adulterados devem ser recusados. Entretanto, este 
requisito pode ser excepcionalmente omitido se a identidade e a pureza do reagente puderem 
ser confi rmadas por análise.

Água

10.10. A água deve ser considerada como um reagente. Deve ser usado o grau apropriado para um 
ensaio específi co conforme descrito em farmacopéias ou um ensaio aprovado quando estiver 
disponível.

10.11. Devem ser tomadas precauções para evitar a contaminação durante o fornecimento, armazena-
mento e distribuição.

10.12. A qualidade da água deve ser verifi cada regularmente para assegurar que diversos graus da 
água cumprem as especifi cações apropriadas.

Armazenamento

10.13. Os estoques de reagentes devem ser mantidos em um depósito sob condições de armaze-
namento apropriadas (temperatura ambiente, refrigeração ou congelamento). O depósito deve 
manter um fornecimento de recipientes limpos, frascos, espátulas, funis e rótulos, se necessário, 
para dispensar reagentes de recipientes maiores para menores. Equipamentos especiais po-
dem ser necessários para a transferência de grandes volumes de líquidos corrosivos.

10.14. A pessoa responsável pelo depósito é responsável por controlar as instalações de armazena-
mento e seu estoque e registrar a data de validade dos produtos químicos e reagentes. Pode 
ser necessário um treinamento em manipulação de produtos químicos com segurança e com o 
cuidado necessário.

11. Substâncias e materiais de referência
11.1. As substâncias de referência (substância de referência primária ou substância de referência 

secundária (8)) são utilizadas para a análise de uma amostra.

Nota: Deve-se deve utilizar substâncias de referência farmacopêicas, quando disponíveis e se-
jam apropriadas para análise. Quando uma substância de referência farmacopêica não tenha 
sido estabelecida, o fabricante deve utilizar sua própria substância de referência.

11.2. Os materiais de referência podem ser necessários para a calibração e / ou qualifi cação de equi-
pamentos, instrumentos ou outros dispositivos.

Registro e rotulagem

11.3. Deve ser atribuído um número de identifi cação para todas as substâncias de referência, exceto 
para as substâncias de referência farmacopêicas.

11.4. Para cada novo lote, deve ser atribuído um novo número de identifi cação.
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11.5. Este número deve ser marcado em cada frasco de material de referência.

11.6. O número de identifi cação deve ser citado no registro de análise, toda vez que a substância de 
referência for usada (ver Parte Três, Seção 15.5.). no caso de substâncias de referência farma-
copêicas, o número de lote e / ou declaração da validade da embalagem deve ser registrado no 
registro de análise.

11.7. O registro de todas as substâncias e materiais de referência devem ser mantidos e conter as 
seguintes informações:

(a) o número de identifi cação da substância ou material;

(b) uma descrição precisa da substância ou material;

(c) a origem 

(d) a data de recebimento;

(e) a designação de lote ou outro código de identifi cação;

(f) a utilização prevista da substância ou material (por exemplo, uma substância de referência 
na região do infravermelho, ou como uma substância de referência para as impurezas por 
cromatografi a em camada delgada);

(g) a localização de armazenamento no laboratório e qualquer condição especial de armazena-
mento;

(h) qualquer informação adicional necessária (por exemplo, os resultados da inspeção visual);

(i) a data de validade ou de reanálises;

(j) O certifi cado (declaração de validade do lote) de uma substância de referência farmacopê-
ica ou um material de referência certifi cado que indique seu uso, o conteúdo atribuído, se 
aplicável, e seu estado (validade);e

(k) no caso de substâncias de referência secundária preparadas e fornecidas pelo fabricante, o 
certifi cado de análise.

11.8. Uma pessoa deve ser nomeado como responsável pelas as substâncias e materiais de referên-
cia.

11.9. Se necessário for que um laboratório farmacêutico nacional de controle da qualidade estabeleça 
as substâncias de referência a ser utilizadas por outras instituições, dever-se-á criar uma unida-
de separada de substâncias de referência.

11.10. também deve ser mantido um arquivo com todas as informações sobre as propriedades de cada 
substância de referência, incluindo as fi chas com dados de segurança.

11.11. Para substâncias de referência preparadas no laboratório, o arquivo deve incluir os resultados de 
todos os ensaios e verifi cações usadas para estabelecer as substâncias de referência e a data 
de validade ou data de reanálises, que devem ser assinados pelo analista responsável.

Reanálise (monitoramento)

11.12. Todas as substâncias de referência preparadas no laboratório ou adquiridas externamente de-
vem ser re-analisadas em intervalos regulares para assegurar que não tenha ocorrido dete-
rioração. O intervalo de reanálises depende de uma série de fatores, incluindo a estabilidade 
da substância, condições de armazenamento empregadas, tipo de embalagem e do grau de 
utilização (com que frequência se abre e fecha o frasco). Informações mais detalhadas sobre o 
manuseio, armazenamento e análise de substâncias de referência podem ser encontradas no 
Guia de Diretrizes Gerais da OMS para o estabelecimento, manutenção e distribuição de subs-
tâncias químicas de referência (8).
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11.13. Os resultados destes ensaios devem ser registrados e assinados pelo analista responsável.

11.14. Nos casos em que os resultados de reanálises de uma substância de referência não coincidir, 
deve ser conduzida uma revisão retrospectiva dos ensaios utilizados usando o mesmo padrão 
de referência do ensaio anterior. Devem ser feitas análises de risco para avaliar os resultados 
da análise retrospectiva e considerar possíveis medidas corretivas.

11.15. As substâncias de referência farmacopêicas são regularmente re-analisadas e a validade (esta-
do atual) destas substâncias de referência estão disponíveis na farmacopéia que as disponibili-
zam por diversos meios, por exemplo sites ou catálogos. A reanálise pelo laboratório não é ne-
cessária, enquanto as substâncias de referência são armazenadas de acordo com as condições 
de armazenamento indicadas.

12. Calibração, verifi cação de desempenho e qualifi cação de 
equipamentos, instrumentos e outros dispositivos
12.1. Cada parte do equipamento, instrumento ou outro dispositivo usado para ensaios, verifi cação e/

ou calibração, sempre que possível, deve ter uma identifi cação unívoca.

12.2. Todos os equipamentos, instrumentos e outros dispositivos (por exemplo: vidraria volumétrica e 
dispensadores automáticos) que requeiram calibração devem ser etiquetados, codifi cados ou 
identifi cados para indicar o estado de calibração e a data de re-calibração.

12.3. Os equipamentos do laboratório devem ser submetidos a qualifi cações de projeto, instalação, 
operação e desempenho (para defi nição destes termos ver o Glossário) (11). Dependendo da 
função e operação do instrumento, a qualifi cação do projeto de um instrumento padrão dispo-
nível comercialmente pode ser omitida para que as qualifi cações para instalação, operação e 
desempenho possam ser consideradas como indicadores sufi cientes de seu projeto adequado.

12.4. O desempenho de equipamentos deve ser verifi cado em intervalo apropriados de acordo com o 
plano estabelecido pelo laboratório, se aplicável.

12.5. Os equipamentos de medição devem ser calibrados regularmente de acordo com o plano esta-
belecido pelo laboratório (11).

12.6. Devem ser estabelecidos procedimentos específi cos para cada tipo de equipamento de medi-
ção, levando-se em conta o tipo de equipamento, o grau de utilização e as recomendações do 
fornecedor. Por exemplo:
• os medidores de pH são verifi cados antes do uso com soluções padrão tamponadas certifi -

cadas;
• as balanças têm que ser verifi cadas diariamente usando calibração interna e regularmente 

usando testes com pesos adequados, e deve ser realizada uma requalifi cação anual usando 
pesos de referência certifi cados.

12.7. Somente pessoas autorizadas devem operar os equipamentos, instrumentos e dispositivos. 
Procedimentos operacionais padrão (POPs) atualizados sobre o uso, manutenção, verifi cação, 
qualifi cação e calibração de equipamentos, instrumentos e dispositivos (incluindo os manuais 
pertinentes fornecidos pelo fabricante) devem estar prontamente disponíveis para o uso do pes-
soal apropriado do laboratório junto com um cronograma para verifi cações e /ou calibrações.

12.8. Devem ser mantidos registros de cada parte do equipamento, instrumento ou outro dispositivo 
usado para realizar, verifi car e/ou calibrar os ensaios. Os registros devem incluir pelo menos o 
seguinte:

(a) a identifi cação do equipamento, instrumento ou outro dispositivo;

(b) o nome do fabricante, e o modelo do equipamento, número de série, ou outra identifi cação 
única;
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(c) a qualifi cação, verifi cação e/ou calibração requerida;

(d) a localização atual, onde apropriado;

(e) as instruções do fabricante do equipamento, se disponível, ou uma indicação de sua locali-
zação.

(f) os dados, resultados e cópias dos registros, verifi cações e certifi cados de todas as calibra-
ções, ajustes, critérios de aceitação e os dados da próxima qualifi cação, verifi cação e/ou 
calibração.

(g) a manutenção efetuada até data e o plano de manutenção; e

(h) o histórico de qualquer dano, mau funcionamento, modifi cação ou reparo.

Também é recomendável conservar os registros e observações adicionais durante o tempo em 
que forem usados os equipamentos, instrumentos ou dispositivos. 

12.9. Os procedimentos devem incluir as instruções para a manipulação, transporte e armazenamento 
segura do equipamento. Ao reinstalá-lo, requer-se uma requalifi cação do equipamento para as-
segurar que funcione apropriadamente.

12.10. Devem ser estabelecidos procedimentos de manutenção, por exemplo a manutenção periódica 
deve ser realizada por uma equipe especializada em manutenção seja interna ou externa, se-
guida pela verifi cação de desempenho.

12.11. Os equipamentos, instrumentos e outros dispositivos, que tenham sido submetidos a sobrecarga 
ou mau uso, que liberem resultados suspeitos ou que tenham demonstrado estar com defeito 
ou fora dos limites específi cos, devem ser colocados fora de serviço e claramente identifi cados. 
Sempre que possível, eles não devem ser usados até que tenham sido reparados e requalifi ca-
dos.

12.12. Quando os equipamentos, instrumentos ou outros dispositivos estiverem fora do controle direto 
do laboratório por um certo período de tempo ou tenha sido submetido a reparos maiores, o la-
boratório deve requalifi car o equipamento para assegurar que este esteja adequado para o uso.

Nota: Para maiores orientações sobre calibração, verifi cação de desempenho e qualifi cação de 
equipamento, remeter-se a:

• Procedimentos para verifi car e calibrar de refratômetros, termômetros usados em determina-
ções de temperaturas de fusão e potenciômetros para determinações de pH e métodos para 
verifi car a confi abilidade das escalas para espectrofotômetros e espectrofl uorômetros no ultra-
violeta e infravermelho em A Farmacopéia Internacional (19);

• Guia de especifi cações para qualifi cações de equipamentos elaborado pela Rede Européia 
de Laboratórios Ofi ciais de Controle de Medicamentos (OMCL, European Network of Offi cial 
Medicines Control Laboratories) (20); e 

• Capítulo geral da Farmacopéia dos Estados Unidos (USP) sobre Qualifi cação de instrumentos 
analíticos (21).

13. Rastreabilidade
13.1. O resultado de uma análise deve ser rastreável, se for o caso, a uma substância de referência 

primária.

13.2. Todas as calibrações ou qualifi cações de instrumentos devem ser rastreáveis a materiais de 
referência certifi cados e a unidades SI (rastreabilidade metrológica).
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Parte Três. Procedimentos de Trabalho

14. Recebimento de amostras

As seções 14.1.-14.3. aplicam-se a laboratórios farmacêuticos nacionais de controle de qualidade.

14.1. As amostras recebidas por um laboratório podem ser para ensaios de conformidade ou para 
ensaios de investigação. As amostras para ensaios de conformidade incluem amostras de rotina 
para controle, amostras suspeitas de não cumprirem com as especifi cações ou amostras envia-
das com relação a processos de autorização de comercialização. É importante uma colaboração 
estreita com aqueles que forneceram a amostra. Em particular, é importante que as amostras 
sejam de quantidade sufi ciente para permitir, se requerido, repetições dos ensaios (ver Parte 
Três, seção 14.3.) e para reter uma parte da amostra (ver Parte Três, seção 20.).

14.2. As amostras para ensaios de investigação podem ser submetidas por várias fontes incluindo 
aduana, polícia e fi scais de medicamentos. Estas amostras compreendem produtos ou substân-
cias suspeitas, ilegais ou falsifi cadas. Geralmente, o objetivo principal dos ensaios de investi-
gação é identifi car a substâncias ou principio ativo do produto e, se a substância ou produto for 
sufi ciente, estimar a pureza ou conteúdo. Deve-se ter procedimentos de seleção bem documen-
tados como procedimentos analíticos de confi rmação para identifi car positivamente a substância 
ou principio ativo. Se uma estimativa do conteúdo de um princípio ativo for requerida, deve-se 
aplicar um procedimento analítico quantitativo apropriado. O valor obtido deve ser relatado com 
uma indicação da incerteza de medição, se aplicável (ver Parte Três, seção 18.10.).

14.3. É comum tomar e dividir uma amostra em três porções aproximadamente iguais para enviar ao 
laboratório: 
• uma para análise imediata;
• a segunda para confi rmação de ensaios segundo requeira; e
• a terceira para retenção em caso de contestação.

14.4. Se o laboratório for responsável pela amostragem de substâncias, materiais ou produtos para 
ensaios subsequentes, este deverá ter um plano de amostragem e um procedimento interno 
para amostragem disponível a todos os analistas e técnicos que trabalham no laboratório. As 
amostras devem ser representativas dos lotes de material dos que forem tomados e a amos-
tragem deve ser feita de maneira a evitar a contaminação e outros efeitos adversos sobre a 
qualidade, ou a mistura por outro material amostrado. Devem ser registrados todos os dados 
pertinentes relacionados à amostragem.

Nota: Orientações para a amostragem de produtos farmacêuticos e materiais relacionados foram 
adotadas pelo Comitê de Especialistas em Especifi cações de Preparações Farmacêuticas da 
OMS em sua trigésima nona reunião (22).

Solicitação de analises

14.5. Um formulário padrão para solicitação de analises deve ser preenchido e acompanhar cada 
amostra enviada ao laboratório. No caso de um laboratório de fabricação de produtos farmacêu-
ticos, os requisitos podem ser dados nas instruções mestra de produção.

14.6. O formulário de solicitação de análises deve fornecer ou dar espaço para as seguintes informa-
ções:

(a) o nome da instituição ou fi scal que enviou a amostra;

(b) a origem do material;
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(c) uma completa descrição do medicamento, incluindo sua composição, nome de denomina-
ção comum internacional (DCI) (se disponível) e marca;

(d) fórmula farmacêutica e concentração ou conteúdo, o fabricante, o número de lote (se dispo-
nível) e o numero de autorização de comercialização;

(e) o tamanho da amostra;

(f) a razão da solicitação de análise;

(g) a data em que a amostra foi coletada;

(h) o tamanho da partida da qual foi tomada, quando apropriado;

(i) a data de validade (para produtos farmacêuticos) ou data de reanálise (para princípios ativos 
e excipientes farmacêuticos);

(j) as especifi cações a serem usadas nas análises;

(k) um registro de qualquer comentário adicional (por exemplo discrepâncias encontradas ou 
perigos associados); e

(l) as condições de armazenamento.

14.7. O laboratório deve revisar a solicitação de análise para assegurar que:

(a) os requisitos estejam defi nidos adequadamente e o laboratório tenha a capacidade e os 
recursos para executá-la; e

(b) serão selecionados os ensaios apropriados e/ou os métodos selecionados serão capazes 
de cumprir com os requisitos do cliente.

Qualquer questionamento deve ser resolvido com o solicitante do pedido de analise antes de 
começar o ensaio e deve manter-se um registro da revisão.

Registro e rotulagem

14.8. Deve ser atribuído um número de registro a todas as amostras recentemente entregues e aos 
documentos que as acompanham (por exemplo: a solicitação de análise). Números de registro 
distintos devem ser atribuídos a solicitações referentes a dois ou mais medicamentos, fórmu-
las farmacêuticas diferentes, lotes diferentes do mesmo medicamento ou origens diferentes do 
mesmo lote. Deve ser atribuído também um número único de registro a qualquer amostra retida, 
se aplicável (ver Parte Três, seção 20.).

14.9. Deve ser afi xada um rótulo com o número de registro sobre cada embalagem da amostra. Deve-
-se ter cuidado para evitar cobrir outras legendas ou inscrições.

14.10. Deve-se manter um registro, que pode ser um livro de registros, uma pasta ou equipamento de 
processamento de dados, nos quais registram-se as seguintes informações:

(a) o número de registro da amostra;

(b) a data de recebimento; e

(c) a unidade específi ca para a qual a amostra foi enviada.

Inspeção visual da amostra recebida

14.11. A amostra recebida deve ser visualmente inspecionada imediatamente pelo pessoal do labora-
tório para assegurar que a identifi cação esteja em conformidade com a informação contida na 
solicitação de análise. Os resultados devem ser registrados, datados e assinados. Se forem en-
contradas discrepâncias, ou se a amostra estiver danifi cada, este fato deve ser registrado ime-
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diatamente no formulário de solicitação de análise. Qualquer consulta deve ser imediatamente 
remetida ao fornecedor da amostra.

Armazenamento

14.12. As amostras antes da análise, a amostra retida (ver Parte Três, seção 20.) e qualquer porção da 
amostra remanescente depois de realizar de todos os ensaios requeridos, devem ser armaze-
nadas de forma segura levando-se em conta as condições de armazenamento (22, 23) especi-
fi cadas para a amostra.

Encaminhamento para analise

14.13. A unidade específi ca para qual a amostra foi enviada para análise é determinada pelo pessoal 
responsável.

14.14. O ensaio de uma amostra não deve ser iniciado ante do recebimento da solicitação de análise 
pertinente.

14.15. A amostra deve ser armazenada apropriadamente até que toda a documentação tenha sido re-
cebida.

14.16. Somente em caso de emergência pode-se aceitar uma solicitação verbal de analise. Todos os 
detalhes devem ser imediatamente registrados, deixando pendente o recebimento da confi rma-
ção escrita.

14.17. A menos que se use um sistema computadorizado, as copias ou duplicatas de toda a documen-
tação devem acompanhar cada amostra numerada quando for enviada à unidade especifi ca.

14.18. A análise deve ser realizada segundo descrito na Parte Três, seção 17.

15. Registro de análise
15.1. O registro de análise é um documento interno para ser usado pelo analista para registrar infor-

mações acerca da amostra, os procedimentos de ensaios, cálculos e os resultados das análises. 
Pode ser completado com os dados brutos obtidos na análise.

Propósito

15.2. O registro de análise deve conter evidencia documental:
• Para confi rmar que a amostra que se examina esta em conformidade com os requisitos; ou
• Para apoiar um resultado fora de especifi cação (OOS) (ver Parte Três, seções 18.1.-18.3.).

Uso

15.3. Deve-se usar um registro de análise separado para cada amostra numerada ou grupo de amos-
tra.

15.4. Os registros de análise de diferentes unidades relacionadas com a mesma amostra devem ser 
reunidos.

Conteúdo

15.5. O registro de análise deve conter as seguintes informações:

(a) o numero de registro da amostra (ver Parte Três, seção 14.9.);

(b) número de página, incluindo o número total de páginas (incluindo os anexos);

(c) a data de solicitação de análises;
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(d) a data de início e conclusão da analise;

(e) o nome e assinatura do analista;

(f) uma descrição da amostra recebida;

(g) referências às especifi cações e uma descrição completa dos métodos de ensaio com os 
quais a amostra foi analisada, incluindo os limites;

(h) a identifi cação do equipamento de ensaio usado (ver Parte Dois, seção 12.1.);

(i) o número de identifi cação de qualquer substância de referência usada (ver Parte Dois, se-
ção 11.5.);

(j) os resultados dos ensaios de profi ciência do sistema, se aplicável;

(k) a identifi cação de reagentes e solventes utilizados;

(l) os resultados obtidos;

(m) a interpretação dos resultados e as conclusões fi nais (se a amostra cumpre ou não com as 
especifi cações), aprovadas e assinadas pelo supervisor; e

(n) qualquer comentário adicional, por exemplo, para informação interna (ver Parte Três, seção 
17.1.), ou notas detalhadas sobre as especifi cações selecionadas e os métodos de avalia-
ção utilizados (ver Parte Três, seção 15.9.), ou qualquer desvio do processo estabelecido 
no qual deve ser aprovado e informado, ou se e quando porções da amostra forem enca-
minhadas a outras unidades para ensaios especiais, e a data em que os resultados forem 
recebidos.

15.6. Todos os valores obtidos em cada ensaio, incluindo os resultados do branco, devem ser anota-
dos imediatamente no registro de análise e todos os gráfi cos de dados obtidos de registro de 
instrumento ou feito a mão, devem ser anexados ou rastreados a um arquivo eletrônico ou a um 
documento em que os dados estejam disponíveis.

15.7. O registro de análise deve ser assinado pelo analista(s) responsável, verifi cado, aprovado e as-
sinado pelo supervisor.

15.8. Quando um erro for cometido em relatório de análise ou quando os dados ou o texto necessitar 
ser corrigido, a informação anterior deve ser modifi cada traçando-se uma linha simples sobre ela 
(não se deve apagar ou torná-la ilegível) e a nova informação anotada ao lado. Tais alterações 
devem ser assinadas pela pessoa que fez a correção e incluir a data da alteração. As razões 
para a alteração deverá ser dada no registro de análise (deve-se usar os procedimentos ade-
quados para modifi car os registros de análise eletrônicos).

Seleção de especifi cações a serem usadas

15.9. As especifi cações necessárias para avaliar a amostra podem ser aquela informada na solicita-
ção de análise ou nas instruções mestra de produção. Se instruções precisas não forem dadas, 
pode ser usada a especifi cação da farmacopéia nacional reconhecida ofi cialmente ou, em sua 
falta, a especifi cação do fabricante aprovada ofi cialmente ou outra especifi cação reconhecida 
nacionalmente. Se nenhum método adequado estiver disponível:

(a) a especifi cação contida na autorização de comercialização ou licença do produto pode ser 
requerida pelo detentor da autorização de comercialização ou fabricante e verifi cada pelo 
laboratório, ou

(b) os requisitos podem ser estabelecidos pelo próprio laboratório com base nas informações 
publicadas e qualquer outro procedimento implementado deverá ser validado pelo laborató-
rio de analises (ver Parte Três, seção 16.).

15.10. Para especifi cações ofi ciais deve estar disponível a versão atual da farmacopéia pertinente.
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Arquivamento

15.11. O registro de análise deve ser mantido de forma segura junto com qualquer anexo, incluindo os 
cálculos e registros das análises instrumentais.

16. Validação de procedimentos analíticos
16.1. Todos os procedimentos analíticos empregados para análise devem ser adequados para o uso 

a que estão destinados. Isto é demonstrado pela validação (24). A validação também serve para 
estabelecer critérios de aceitação para os ensaios de profi ciência do sistema que são emprega-
dos para a verifi cação do procedimento analítico antes da análise.

16.2. A validação deve ser realizada de acordo com o protocolo de validação, que inclui características 
de desempenho analítico para ser verifi cado por vários tipos de procedimentos analíticos. As 
características típicas que devem ser consideradas estão listadas na Tabela 1 (na fase de de-
senvolvimento de um procedimento analítico devem ser consideradas também a robustez, por 
exemplo, a capacidade do procedimento para proporcionar resultados de exatidão e precisão 
sob uma variedade de condições). Os resultados devem ser documentados no relatório de vali-
dação.

Tabela 1.
Características que devem ser consideradas durante a validação de procedimentos 
analíticos

TIPO DE PROCEDIMENTO 
ANALÍTICO IDENTIFICAÇÃO ANÁLISE DE IMPUREZAS AVALIAÇÃO

CARACTERÍSTICAS ENSAIOS 
QUANTITATIVOS ENSAIOS LIMITE

DISSOLUÇÃO 
(APENAS MEDIR)

CONTEÚDO/
POTÊNCIA

Exatidão - + - +

Precisão

Repetibilidade - + - +

Precisão Intermediáriaa - + - +

Especifi cidade + + + +

Limite de detecção - -b + -

Limite de quantifi cação - + - -

Linearidade - + - +

Intervalo - + - +

Notas: 
“–” Características que não são avaliadas normalmente; “+” As características devem ser avaliadas normalmente.
a A precisão intermediária não é necessária em casos onde foi realizado um estudo de reprodutibilidade. 
b Pode ser necessário em alguns casos. 

16.3. Métodos farmacopéicos são considerados validados para o uso previsto como estabelecido 
na(s) monografi a(s). No entanto, o laboratório deve também confi rmar, por exemplo, que para 
um produto farmacêutico acabado (FTP, fi nished pharmaceutical product) que se examina pela 
primeira vez, não surja interferências a partir dos excipientes presentes, o que para um principio 
ativo farmacêutico (API), as impurezas que aparecem a partir de uma nova rota de síntese es-
tejam diferenciadas adequadamente. Se o método farmacopéico se adapta para outro uso, logo 
deve ser validado para tal uso para demonstrar que é apto.
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16.4. Os ensaios de adequação do sistema são uma parte integrante de muitos procedimentos analí-
ticos. Os ensaios estão baseados no fato de que os equipamentos, a parte eletrônica, as ope-
rações analíticas e as amostras a serem analisadas contribuem com o sistema. Os ensaios de 
adequação do sistema que serão aplicados dependem do tipo de procedimento a ser usado. 
Os ensaios de adequação do sistema se aplicam a verifi cação de métodos farmacopéicos ou 
procedimentos analíticos validados e devem ser realizados antes das análises. Sempre que os 
critérios de adequação do sistema forem cumpridos, o método ou procedimento são considera-
dos adequados para o propósito previsto.

Nota: Se um número grande de amostras é analisado em sequência, então os ensaios de ade-
quação do sistema apropriados devem ser realizados ao longo da sequência para demonstrar 
que o desempenho do procedimento é satisfatório.

Nenhuma verifi cação é requerida para métodos farmacopéicos básicos tais como (mas não 
limitando-se a) pH, perda por secagem e métodos químicos de umidade.

16.5. Uma grande mudança no procedimento analítico, ou na composição do produto analisado, ou na 
síntese de princípio ativo farmacêutico (API), exigirá revalidação do procedimento analítico.

Nota: Estão disponíveis maiores orientações sobre a validação de procedimentos analíticos a 
seguir:

• Guia elaborado pela Conferência Internacional sobre Harmonização de Requisitos Técnicos 
para o Registro de Produtos Farmacêuticos para Uso Humano (ICH) (25);

• Guia elaborado pela Rede Européia de Laboratórios Ofi ciais de Controle de Medicamentos 
(OMCL) (26);

• Capítulos gerais da Farmacopéia dos Estados Unidos sobre Validação de procedimentos far-
macopéicos e Verifi cação de procedimentos farmacopéicos (27). 

17. Ensaios
17.1. A amostra deve ser analisada de acordo com o plano de trabalho do laboratório depois de com-

pletar os procedimentos preliminares. Se isto não for possível, as razões devem ser anotadas, 
por exemplo, na registro de análise (ver Parte Três, seção 15.), e a amostra deve ser armazena-
da em um lugar especial com chave (ver Parte Três, seção 14.12.).

17.2. Pode ser necessário que os ensaios específi cos requisitados, sejam realizados em outra unida-
de ou por outro laboratório externo especializado (ver Parte Um, seção 9.). A pessoa responsá-
vel deve preparar a solicitação e organizar a transferência do número requisitado de unidades 
(frascos, ampolas ou comprimidos) da amostra. Cada uma destas unidades deve conter o nú-
mero de registro correto. Quando o laudo de análise contém resultados de análises realizadas 
por subcontratante, estes resultados devem ser identifi cados como tais.

17.3. Orientações detalhadas sobre os requisitos da farmacopéia ofi cial estão disponíveis nas adver-
tências e monografi as específi cas da farmacopéia em questão. Os procedimentos de ensaio 
devem ser descritos com detalhe e devem proporcionar informações sufi cientes para permitir 
aos analistas treinados apropriadamente realizar a análise de maneira confi ável. Devem ser 
cumpridos os critérios de adequação do sistema quando forem defi nidos os métodos. Qualquer 
desvio do procedimento de ensaio deve ser aprovado e documentado.

18. Avaliação de resultados dos ensaios
18.1. Os resultados dos ensaios devem ser revisados e avaliados estatisticamente depois de comple-

tar todos os ensaios para determinar se são mutuamente consistentes e se cumprem com as 
especifi cações usadas, quando aplicável. A avaliação deverá considerar os resultados de todos 
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os ensaios (dados de todos os ensaios). Sempre que se obter resultados duvidosos (atípicos) 
estes deverão ser investigados. O procedimento completo de análises necessita ser comprova-
do de acordo com o sistema de gestão da qualidade (ver também Parte Um, seção 2.).

18.2. Quando um resultado duvidoso (suspeita de resultado fora da especifi cação, OOS) tenha sido 
identifi cado, deve ser realizado uma revisão dos procedimentos aplicados durante o processo 
de ensaio pelo supervisor com o analista ou técnico antes de permitir a reanálise. Os seguintes 
passos devem ser seguidos:

(a) confi rmar com o analista ou técnico que os procedimentos apropriados foram aplicados e 
seguidos corretamente;

(b) examinar os dados brutos para identifi car as possíveis discrepâncias;

(c) conferir todos os cálculos 

(d) conferir se todos os equipamentos estavam qualifi cados e calibrados e os ensaios de ade-
quação do sistema foram realizados e eram aceitáveis;

(e) assegurar que foram usados reagentes, solventes e substâncias de referência apropriados;

(f) confi rmar que foram usadas as vidrarias corretas; e

(g) assegurar que as preparações de amostras originais não foram descartadas até sua com-
pleta investigação.

18.3. As identifi cações de um erro que tenha causado um resultado discrepante invalidará o resultado 
e será necessário a reanálise da amostra.

Os resultados duvidosos podem ser rejeitados somente se forem claramente devidos a um erro 
identifi cado. Às vezes os resultados da investigação não são conclusivos —sem nenhuma cau-
sa óbvia que pode ser identifi cada— em cujo caso uma determinação de confi rmação deve 
ser realizada por outro analista que deve ser ao menos tão competente e com experiência no 
procedimento de ensaio como o analista original. Um valor similar indicará um resultado fora de 
especifi cação (OOS). No entanto, convém uma nova confi rmação usando outro método valida-
do, se estiver disponível.

18.4. Um procedimento operacional padrão (POP) deve estar disponível para a realização de inves-
tigação de resultados de ensaios fora da especifi cação (OOS). O POP deve ser um guia claro 
com número de reanálises permitidos (baseando-se em princípios estatísticos sólidos). Todas 
as investigações e conclusões devem ser registradas. Em caso erro, qualquer ação corretiva 
tomada e qualquer medida preventiva introduzida devem ser registradas e implementadas.

18.5. Todos os resultados individuais (todos os dados de ensaios) com critérios de aceitação devem 
ser informados.

18.6. Todas as conclusões devem ser registradas no registro de análise (ver Parte Três, seção 15.) 
pelo analista e assinadas pelo supervisor.

Nota: Maiores orientações sobre a avaliação e registro de resultados de ensaios estão disponí-
veis a seguir:

• Guia elaborado pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (5);
• Guia elaborado pela Rede Européia de Laboratórios Ofi ciais de Controle de Medicamentos 

(OMCL) (28).

Relatório de ensaios

18.7. O relatório de ensaios é um compilado dos resultados e estabelece as conclusões da análise de 
uma amostra. Deve ser:
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(a) emitido pelo laboratório; e

(b) baseado no registro de análise (ver Parte Três, seção 15.).

18.8. Qualquer modifi cação no relatório de ensaios original requerirá a emissão de um novo documen-
to corrigido.

18.9. Os limites de conteúdo farmacopéico devem levar em conta a incerteza de medição, e a capaci-
dade de produção e os critérios de aceitação de um resultado analítico devem ser pré-defi nidos. 
Sob as regras aplicadas atualmente nem as farmacopéias nem tampouco a autoridade nacional 
reguladora de medicamentos (NMRA) requerem que o valor encontrado seja expresso com sua 
incerteza expandida associada para os ensaios de conformidade. No entanto, ao comunicar 
que os resultados dos ensaios de investigação, embora o objetivo principal seja identifi car uma 
substância na amostra, pode-se requerer também uma determinação de sua concentração, em 
cujo caso a incerteza estimada deverá também ser dada.

18.10. A incerteza de medição pode ser estimada de diversas formas, por exemplo:

(a) mediante a preparação de uma incerteza total para cada componente da incerteza identifi -
cada em um procedimento analítico (enfoque de baixo para cima);

(b) a partir dos dados de validação e gráfi co de controle (29); e

(c) a partir dos dados obtidos de ensaios de profi ciência ou ensaios colaborativos (enfoque de 
baixo para cima).

Nota: Maiores orientações podem ser encontradas em vários guias (9, 10, 30, 31, 32).

Conteúdo do relatório de ensaios 

18.11. O relatório de ensaios deve proporcionar as seguintes informações:

(a) o número de registro da amostra do laboratório;

(b) o numero do relatório de ensaios;

(c) o nome e endereço do laboratório que analisou a amostra;

(d) o nome e endereço de quem originou a solicitação de análise;

(e) o nome, descrição e número de lote da amostra, quando aplicável;

(f) uma introdução dando os antecedentes e os propósitos da investigação.

(g) uma referência às especifi cações usadas para analisar a amostra ou uma descrição deta-
lhada dos procedimentos empregados (amostra para analise de investigação), incluindo os 
limites;

(h) os resultados de todos os ensaios realizados, ou os resultados numéricos com o desvio 
padrão de todos os ensaios realizados (se aplicável);

(i) uma discussão dos resultados obtidos;

(j) uma conclusão sobre se amostra foi encontrada ou não, dentro dos limites das especifi -
cações usadas, ou para uma amostra de ensaios de investigação, a(s) substância(s) ou 
ingrediente(s) identifi cado(s);

(k) a data quando foi (foram) fi nalizado(s) o(s) ensaio(s);

(l) a assinatura do chefe de laboratório ou pessoa autorizada;

(m) o nome e endereço do fabricante original e, se aplicável, o reembalador e/ou distribuidor;

(n) se a(s) amostra(s) cumpre(m) ou não com os requisitos;
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(o) a data na qual a amostra foi recebida;

(p) a data de vencimento ou data de reanálise, se aplicável; e

(q) uma declaração que indique que o relatório de ensaio analítico, ou qualquer parte do mes-
mo, não pode ser reproduzido sem a autorização do laboratório.

19. Laudo de análise
19.1. Um laudo de análise deve ser preparado para cada lote de uma substância ou produto e, em 

geral, conter as seguintes informações:

(a) o número de registro da amostra;

(b) a data de recebimento;

(c) o nome e endereço do laboratório que analisa a amostra;

(d) o nome e endereço de quem originou a solicitação de análise;

(e) o nome, descrição e número de lote da amostra, quando aplicável;

(f) o nome e endereço do fabricante original e, se aplicável, os do reembalador e/ou distribui-
dor;

(g) a referência a especifi cação usada para analisar a amostra;

(h) os resultados de todos os ensaios realizados (média e desvio padrão, se aplicáveis) com os 
limites estabelecidos;

(i) uma conclusão sobre se a amostra encontrava-se ou não, dentro dos limites de especifi ca-
ção;

(j) a data de vencimento ou reanálise, se aplicável;

(k) a data em que completou o ensaio; e

(l) a assinatura do chefe do laboratório ou pessoa autorizada.

Nota: O Comitê de Especialistas em Especifi cações para preparações farmacêuticas da OMS 
adotou o Guia de modelos de certifi cados de analises em sua trigésima sexta reunião (3).

20. Amostras retidas
20.1. As amostras devem ser retidas de acordo com o que estabelece a legislação ou por quem iniciou 

a solicitação de análise. Deve haver quantidade sufi ciente de amostras retidas para permitir 
que sejam feitas pelo menos duas reanálises. As amostras retidas devem ser mantidas em sua 
embalagem fi nal.
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Parte Quatro. Biossegurança

21. Regras gerais
21.1. Para cada membro do pessoal devem estar disponíveis instruções gerais e especifi cas de bios-

segurança que refl itam o risco identifi cado, e devem ser complementadas regularmente con-
forme o caso (por exemplo, com material escrito, exibição de cartazes, material audiovisual e 
seminários ocasionais).

21.2. As regras gerais para o trabalho seguro, em conformidade com as regulações nacionais e proce-
dimentos operacionais padrão, incluem normalmente os seguintes requisitos:

(a) as fi chas com dados de segurança devem estar disponíveis para o pessoal antes de realizar 
as analises

(b) deve-se proibir fumar, comer e beber no laboratório;

(c) o pessoal deve estar familiarizado com o uso de equipamentos contra incêndio, incluindo 
extintores, mantas de incêndio e máscaras de gás;

(d) o pessoal deve usar jalecos de laboratório ou outra roupa protetora, incluindo proteção para 
os olhos;

(e) deve-se ter especial cuidado, com o manejo, por exemplo de substâncias altamente poten-
tes, infecciosas ou voláteis, se aplicável;

(f) as amostras altamente tóxicas e/ou genotóxicas devem ser manipuladas em uma instalação 
planejada especialmente para evitar o risco de contaminação;

(g) todas as embalagens de substâncias químicas deve estar completamente rotuladas e incluir 
advertências destacadas (exemplo, “veneno”, “infl amável”, “radioativo”), quando aplicável;

(h) os cabos elétricos e equipamentos, incluindo refrigeradores, devem estar providos de ali-
mentação e isolamento adequados;

(i) devem ser observadas as regras de segurança no manejo de cilindros de gases comprimi-
dos, e o pessoal deve estar familiarizado com os códigos de identifi cação por cor;

(j) o pessoal deve estar consciente da necessidade de se evitar trabalhar sozinho no laborató-
rio; e

(k) devem estar disponíveis materiais de primeiros socorros e o pessoal deve estar instruído 
nas técnicas de primeiros socorros, cuidados de emergência e uso de antídotos.

21.3. Vestuário protetor deve ser disponibilizado, incluindo proteção para os olhos, máscaras e luvas. 
Devem ser instalados chuveiros de emergência. Devem ser utilizados bulbos de sucção para 
pipetas manuais. O pessoal deve estar instruído no maneja seguro da vidraria, reagentes cor-
rosivos e solventes, e particularmente no uso de embalagens de segurança ou canaletas para 
evitar o derramamento de produtos. Devem ser dadas advertências, precauções e instruções 
para o trabalho com reações violentas, incontroláveis ou perigosas, quando se manejar reagen-
tes específi cos (por exemplo, misturas de água com ácido, ou acetona-clorofórmio e amoníacos) 
produtos infl amáveis, agentes oxidantes ou radioativos, e especialmente produtos biológicos 
tais como agentes infecciosos. Devem ser usados solventes isentos de peróxidos. O pessoal 
deve ter conhecimento dos métodos para a eliminação segura de corrosivos não desejados ou 
produtos perigosos por neutralização ou desativação e da necessidade de eliminação completa 
e segura do mercúrio e seus sais.

21.4. Os produtos venenosos ou perigosos devem ser individualizados e identifi cados apropriadamen-
te, mas não se deve supor que todos os outros produtos químicos e biológicos são seguros. 
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Deve-se evitar o contato desnecessário com os reagentes, especialmente solventes e seus 
vapores. O uso de carcinógenos e mutagênicos como reagentes deve ser limitado ou totalmente 
excluído quando requerido pelas regulações nacionais. A substituição de solventes e reagentes 
tóxicos por materiais menos tóxicos ou a redução de seu uso deve ser sempre o objetivo, em 
particular quando novas técnicas são desenvolvidas.
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Apêndice. 
Equipamento para um Laboratório Farmacêutico 
de Controle de Qualidade de Primeira Etapa e 
Médio Porte

Apresenta-se uma tabela com a lista de equipamentos considerados adequados pelo Comitê (OMS) para 
ser usada por um laboratório farmacêutico de primeira etapa e de médio porte. No caso de uma laboratório 
de médio porte, as seções especifi cas estão dedicadas a uma unidade de microbiologia e de farmacognosia/ 
fi toquímica. Para uma laboratório de primeira etapa que analisa fi toterápicos, os equipamentos adicionais re-
comendados estão especifi cados na tabela.

Esta lista não representa todos os requisitos que devem ser incluídos para o cumprimento desta guia. As 
autoridades reguladoras nacionais de medicamentos (NMRA) ou os laboratórios que desejam realizar análises 
de produtos farmacêuticos podem considerar a lista a seguir para o estabelecimento ou atualização de suas 
instalações de análises. Por razões orçamentárias é necessário, além do custo dos equipamentos, ter em con-
ta o custo dos materiais de referência, reagentes, solventes, vidraria, outros insumos de laboratório e pessoal. 
A experiência tem demonstrado que para manter um laboratório deve ser reservada uma margem de 10-15% 
por ano dos gastos de aquisição de equipamentos para cobrir os custos de manutenção.

Tabela. Equipamento para um laboratório farmacêutico 
de controle de qualidade de primeira etapa e médio porte 

LABORATÓRIO DE PRIMEIRA ETAPA
Equipamentos e instrumentos principais Quantidade
Balança de carga superior 1

Balança analítica (5 dígitos) 1 ou 2

Aparelho para ponto de fusão 1

pHmetro (com diferentes eletrodos associados) 1

Microscópio 1

Polarímetro 1

Cromatógrafo líquido de alta resolução com detector ultravioleta 2

Espectrofotômetro ultravioleta – visível 1

Espectrofotômetro infravermelho com prensa para pastilha 1

Titulador Karl Fischer (determinação de água semi-micro) 1

Gral e pistilo 1

Equipamento para cromatografi a em camada delgada 1

Aplicador de soluções para cromatografi a em camada delgada 1

Câmaras de desenvolvimento 6 + 1a

Atomizadores 6

Lâmpada para visão em ultravioleta 1

Equipamento para ensaio de desintegração (1 cesto para 6 comprimidos) 1

Aparelho de dissolução 1

Aparelho de extração Soxhlet (60 ml) 3 + 1a

Micrômetro 1

Picnômetros 2

...
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LABORATÓRIO DE PRIMEIRA ETAPA
Buretas/Pipetas (10 e 25 mL/1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 mL) 3 de cada

Dessecador 1 + 1a

Centrífuga (modelo de mesa, rotor de 4 cabeçotes) 1

Banho de água (20 L) 1

Placas aquecedoras com agitadores magnéticos 3

Bomba de vácuo (rotatória, óleo) 1

Estufa de secagem (60 litros) 1

Estufa a vácuo (17 litros) 1

Mufl a 1

Refrigerador (à prova de explosão) 1

Aparelho destilador de água (8 litros/hora) 1

Deionizador de água (10 litros/hora) 1

Desumidifi cador (quando for necessário) 1

Cabine de segurança química/extração de fumaça/capela 1

I tens opcionais Quantidade
Micro-balança analítica 1

Fotômetro de chama (incluindo compressor de ar) 1

Refratômetro 1

Viscosímetro 1

Agitador Vortex 1

Agitador mecânico manual 1

Lavador de pipetas 1

Banho-maria 1

Limpador ultra-sônico (5 litros) 1

LABORATÓRIO DE TAMANHO MÉDIO
Equipamento e instrumentos principais Quantidade
Balança de carga superior 1 ou 2

Balança analítica (5 dígitos) 2

Microbalança analítica 1

Microscópio 1 ou 2

Equipamento para cromatografi a em camada delgada 1

Aplicador de soluções para cromatografi a de camada delgada 1

Câmaras de desenvolvimento 6

Atomizadores 6

Lâmpada de visão ultravioleta 1

Titulador potenciométrico 1

Equipamento Micro-Kjeldahl (incluindo extrator de fumaça) 1

Aparelho de extração Soxhlet (60mL) 3

Picnômetro 2

Buretas/Pipetas (10 e 25mL/1, 2, 5, 10, 25 e 50mL) 6 de cada

Micrômetro 1

Mantas aquecedoras para balões (de tamanhos variados: 50, 200 e 2000 mL) 6

Tamizes (tamanhos variados) 1 conjunto

...
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LABORATÓRIO DE TAMANHO MÉDIO
Centrífuga (modelo de piso) 1

Agitador mecânico 1

Agitadores Vortex 2

Banho maria (elétricos, 20 litros) 2 ou 3

Placas aquecedoras com agitadores magnéticos 3 ou 4

Bomba de vácuo (rotatória, óleo) 2

Vaporizador rotatório com vácuo 1

Estufa de secagem (60 litros) 2 ou 3

Mufl a (23 litros) 1

Estufa com vácuo (17 litros) 1

Dessecadores 2

Refrigerador (à prova de explosão) 2

Congelador 1

Limpadores ultrassônicos (5 litros) 2

Maquina de lavar vidraria 1

Aparelho destilador de água (8 litros/hora) 1

Equipamento deionizador de água (10 litros/hora) 1

Cabine de segurança química/extração de fumaça/capela 2

Aparelho de ponto de fusão 1

Polarímetro 1

pHmetros (com diferentes eletrodos) 2

Cromatógrafo líquido de alta resolução com detector ultravioleta/visível com comprimento de onda 
variável

3 ou 4

Espectrofotômetro ultravioleta/visível, de duplo feixe 1 

Espectrofotômetro infravermelho, com prensa para comprimido 1 

Gral de ágata com pistilo 1 

Cromatógrafo de gás (ionização de chama, injetor de fase gasosa e estática) 1 

Refratômetro 1 

Titulador Karl Fisher (1 semi-micro e 1 columétrico para microdeterminação de água) 2 

Aparelho de combustão de oxigênio 1 

Equipamento de ensaio de desintegração (1 cesto para 6 comprimidos) 1 

Equipamento de ensaio de dissolução (para 6 comprimidos / cápsulas) 1 

I tens opcionais Quantidade

Espectrofotômetro de absorção atômica 1 

Espectrofl uorímetro 1

Cromatógrafo líquido de alta resolução com:

- detector de fl uorescência 1 

- detector de arranjo de diodos 1 

- detector de índice de refração 1 

- dispersão de luz evaporativa (ELSD) 1 

- de aerosol carregado (CAD) 1 

- espectrômetro de massa (MS)

Detectores de cromatógrafos de gases

- de condutividade 1 

...
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LABORATÓRIO DE TAMANHO MÉDIO
- de nitrogênio/fósforo (NPD) 1 

- espectrometria de massa (MS) 1 

Equipamento de eletroforese capilar 1 

Scanner para cromatografi a de camada delgada 1 

Equipamento medidor de dureza 1 

Friabilômetro 1

Viscosímetro 1

Máquina para fazer gelo 1

Aparelho para recuperação de solventes 1

Equipamentos para a Unidade de Microbiologia Quantidade
pHmetro 1 

Espectrofotômetro ultravioleta/visível de um único feixe 1

Microscópios (para bacteriologia) 2

Filtros de membrana para ensaios de esterilidade 1 

Contador de colônias com lente de aumento 1 

Unidade de fl uxo laminar 1 

Esterilizador de ar quente 1 

Incubadores, 60 litros 2 a 3 

Jarra anaeróbica 1 

Leitor de zonas (halos) 1 

Centrífuga 1

Banhos maria termorregulados 2

Autoclaves (de carga superior, 100 litros) 2 

Refrigeradores (340 litros) 2 

Ultra Freezer 1 

Equipamento lavador de material de vidro, incluindo pipetas 1 

Equipamentos para unidade de farmacognosia/f i toquímica Quantidade
Triturador/molino (para preparação para material de amostras botânicas) 1 

Balança de carga superior 1 

Tamizes 1 conjunto 

Microscópiob 1 

Aparelho de extração Soxhlet 2 ou 3

Banho Maria 1 

Mantas aquecedoras para balões 1 ou 2 

Placa de aquecimento com agitador magnético 1 ou 2 

Cabine de segurança química 3 ou 4 

Dessecadores 2 

Aparelho de rotação a vácuo 1 

Destilador 1 

Perculadores 2 ou 3

Aparelhos para determinação de conteúdo de água por método azeotrópicob 1 

Aparelho para determinação de óleos voláteisb 1 

Aparelhos para determinação de limite de arsênicoc 1

Nota: 
a Necessário no caso de análise de fi toterápicos; 
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b métodos para controle de qualidade de materiais de plantas medicinais. Genebra, OMS, 1998. 
c WHO guidelines for assessing quality of herbal medicines with reference to contaminants and residues. Geneva, World Health 
Organization, 2006.
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Documento de Auto-Avaliação 
de Boas Práticas de Laboratório (BPL) 

Parte Um. Gestão e Infra-estrutura
1. Organização e gestão
2. Sistema de gestão da qualidade
3. Controle de documentos
4. Registros
5. Equipamentos com processadores de dados
6. Pessoal
7. Instalações 
8. Equipamentos, instrumentos e outros dispositivos 
9. Contratos

Parte Dois. Materiais, Equipamentos, Instrumentos e Outros Dispositivos 
10. Reagentes
11. Substâncias e materiais de referência
12. Calibração, verifi cação de desempenho e qualifi cação de equipamentos, instrumentos e outros dis-

positivos
13. Rastreabilidade

Parte Três. Procedimentos de Trabalho
14. Recebimento de amostras
15. Registro de análise
16. Validação de procedimentos analíticos
17. Ensaios
18. Avaliação de resultados dos ensaios
19. Laudo de análise
20. Amostras retidas

Parte Quatro. Biossegurança
21. Regras gerais
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Laboratórios de Microbiologia
(Ref.: Guía da OMS sobre boas práticas em laboratórios de microbiología 
QAS/09.297/ISO 17025)

Nº ITEM PERGUNTAS CUMPRE NÃO 
CUMPRE

EVIDÊNCIA 
OBJETIVA/

OBSERVAÇÕES

1. Os ensaios microbiológicos são realizados em um laboratório 
projetado e construído para:

 ▪ Ensaio de esterilidade?

 ▪ Detecção, isolamento, contagem e identifi cação de 
microorganismos (vírus, bactérias, fungos e protozoários) 
e seus metabólitos em diferentes materiais (ex, matérias 
primas, água, ar), produtos, superfícies e meio ambiente?

 ▪ Avaliação do conteúdo usando microorganismos como parte 
do sistema de ensaio?

2. Pessoal

2.1. Estão descritas as funções do pessoal que está envolvido nos 
ensaios, calibrações, validações e verifi cações do laboratório de 
microbiologia?

2.2. O laboratório incorpora ao resultado de ensaio opinião e 
interpretação que são autorizadas pela mesma pessoa 
responsável com experiência e conhecimento técnico e normativo 
relevantes?

2.3. O pessoal técnico recebe treinamento adequado para 
a realização competente dos ensaios e operação dos 
equipamentos da área de microbiologia?

É feito monitoramento contínuo para identifi car a necessidade de 
novos treinamentos?

3. Condições ambientais 

3.1. Os equipamentos e as áreas físicas estão dedicados 
exclusivamente aos ensaios microbiológicos? 

3.2. O projeto da área microbiológica é adequado e com espaço 
sufi ciente para evitar todo tipo de contaminação? 

3.3. A área do laboratório de microbiologia está dividida de forma 
adequada para guardar as amostras, cepas de referência, os 
meios de cultura (ambiente refrigerado), com registros? 

3.4. A instalação e os materiais de construção permitem a limpeza e 
desinfecção apropriadas minimizando o risco de contaminação?

3.5. Existe unidade de ar condicionado com controle de umidade, 
temperatura e pressão, separada e independente das demais 
áreas do laboratório?

3.6. Existe controle de acesso ao laboratório de microbiologia?

3.7. O laboratório possui áreas separadas para atividades como: 
recepção e armazenamento de amostras, preparação de 
amostras, ensaios incluindo área de incubação, microorganismos 
de referência, equipamentos para o preparo e esterilização de 
meios, para os ensaios de esterilidade, a descontaminação e 
área para limpeza (sanitização de meios depois da incubação)

3.8. São aplicados os princípios de análises de risco, quando não 
existem áreas exclusivas para as atividades anteriores?

3.9. As áreas de trabalho possuem seus próprios equipamentos e 
material para realizar as atividades da área?

4. Monitoramento ambiental no laboratório
...
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Nº ITEM PERGUNTAS CUMPRE NÃO 
CUMPRE

EVIDÊNCIA 
OBJETIVA/

OBSERVAÇÕES

4.1. Possui um programa de monitoramento ambiental incluindo a 
temperatura, as diferenças de pressão, controle de superfícies e 
defi nidos os limites de alerta e os limites de ação?

5. Limpeza, desinfecção e higiene

5.1. Existe programa de limpeza e desinfecção?

5.2. São registrados os resultados de monitoramento ambiental onde 
este for relevante?

5.3. O que é feito quando é derramado  reagentes, meios de cultura, 
líquidos em geral? 

5.4. As instalações possuem pias adequadas? (com sensores para 
abrir e fechar a torneira)

6. Validação dos métodos de ensaio

6.1. Existe um protocolo de validação dos métodos microbiológicos 
que inclua amostras positivas com um nível de contaminação 
determinada?

6.2. Existem métodos microbiológicos qualitativos validados, com 
procedimentos para confi rmar e identifi car os microorganismos 
e determinação dos limites de detecção, repetitibilidade e 
reprodutibilidade? (com controles positivos e negativos)

6.3. Os métodos quantitativos estão validados e determina-se sua 
sensibilidade, repetitibilidade, reprodutibilidade e limite de 
detecção enquanto se defi ne sua variabilidade?

6.4. São verifi cados que os efeitos inibitórios de uma amostra 
foram eliminados com um método apropriado para cada tipo de 
amostra?

6.5. É efetuada a verifi cação estatística da determinação de potência 
e validade do ensaio?

6.6. Os ensaios utilizados no laboratório estão validados?

7. Equipamentos (devem se cumprir com os itens do guia OMS ver. 
número 8)

7.1. Possui programa de manutenção dos equipamentos essenciais? 
São guardados os registros dessa atividade?

8. Calibração e verifi cação de desempenho

8.1. Possui estabelecido um programa de calibração de equipamentos 
e verifi cação de desempenho dos mesmos, que infl uem 
diretamente nos ensaios?

São evidenciados os registros dessa atividade?

8.2. Possui estabelecida a frequência de cada calibração e 
verifi cação?

São evidenciados os registros dessa atividade?

9. Instrumentos de medição e temperatura 

9.1. Os termômetros, termopares, etc., para medir a temperatura nas 
estufas, autoclaves estão calibrados?

9.2. A calibração dos termômetros, termopares e etc., para medir a 
temperatura das estufas, autoclaves são rastreáveis a um padrão 
internacional?

9.3. Após o reparo de uma estufa, banho-maria, forno são verifi cadas 
a estabilidade e distribuição uniforme da temperatura?

São registradas?

10. Autoclaves e preparação de meios
...
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Nº ITEM PERGUNTAS CUMPRE NÃO 
CUMPRE

EVIDÊNCIA 
OBJETIVA/

OBSERVAÇÕES

10.1. As autoclaves cumprem com o tempo especifi cado do ciclo de 
temperatura programada?

10.2. Na validação é evidenciado o desempenho para cada ciclo de 
operação, com respeito a carga utilizada normalmente? 

São revalidadas depois de um reparo ou modifi cação crítica, ou  
reprogramação quando indicado?

10.3. Existe um procedimento de limpeza baseado em critérios 
(validação ou revalidação) de aceitação e rejeição?

10.4. O monitoramento rotineiro é registrado?

10.5. Os pesos e balanças são calibrados com rastreabilidade e com 
intervalos regulares? 

11. Equipamento volumétrico

11.1. É realizada a calibração de equipamento volumétrico (pipetas 
volumétricas, dispensadores automáticos, etc.)?

11.2. Os equipamentos volumétricos descartáveis possuem certifi cado 
de calibração entregue pelo fornecedor do serviço?

11.3. Os equipamentos de medição como condutivímetro, pHmêtros, 
etc, são verifi cados regularmente antes do uso? 

12. Reagentes e meios de cultura 

12.1. A promoção de crescimento é feita para verifi car a qualidade dos 
reagentes? São usados controles positivos e negativos?

12.2. São realizados controles microbiológicos?

12.3. Possui áreas separadas para ensaio de esterilidade e outros 
controles microbiológicos?

12.4. Possui áreas qualifi cadas e fl uxo laminar para a realização de 
ensaios de esterilidade?

12.5. É verifi cado periodicamente o estado dos fi ltros do fl uxo laminar?

12.6. Possui materiais, meios de cultura e reagentes necessários para 
a realização dos controles microbiológicos de rotina? 

12.7. Estão dentro do prazo de validade?

12.8. Os meios de cultura desidratados são armazenados em 
condições de umidade e temperatura indicadas pelo fabricante?

12.9. São registrados parâmetros de cada ciclo de esterilização de 
meios de cultura?

12.10. É realizado o teste de promoção de crescimento a cada novo lote 
meio de cultura?

12.11. Existe um procedimento operacional padrão para a preparação 
de meios de cultura?

13. Cepas

13.1. Possui cepas microbianas de referência? 

13.2. Caso exista, são certifi cadas por um organismo reconhecido 
internacionalmente?

13.3. Possui registro de identifi cação e uso de cepas? 

13.4. Está estabelecida a frequência dos repiques/semeaduras?

13.5. São registrados os repiques/semeaduras?

13.6. São realizados os controles periódicos para verifi cação da 
viabilidade?

13.7. São realizados os controles periódicos para verifi car a identidade 
morfológica e bioquímica? 

...
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Nº ITEM PERGUNTAS CUMPRE NÃO 
CUMPRE

EVIDÊNCIA 
OBJETIVA/

OBSERVAÇÕES

14. Ensaio de esterilidade

14.1. São realizados ensaios de esterilidade?

14.2. Para os ensaios de esterilidade são utilizados métodos ofi ciais de 
alguma farmacopéia?

14.3.  Caso não se use, o método em uso está validado?

14.4. Existe registro da porcentagem de falso positivo?

14.5. Este não excede 0,5% do total?

14.6. Qual é o cultivo utilizado para prova de esterilidade?

14.7. É verifi cado que quando não passa na prova de esterilidade é 
feita uma investigação completa das causas e uma segunda 
prova só é realizada se demonstrada que a prova original não foi 
válida?

15. Potência de antibióticos

15.1. São realizados ensaios de determinação de potência de 
antibióticos?

15.2. São efetuadas a verifi cação estatística da determinação de 
potência e validade de ensaio?

16. Amostragem

16.1. O transporte e armazenagem são executadas sob condições que 
mantenham a integridade da amostra?

16.2. Possui procedimento que determina o tempo entre a tomada da 
amostra e a realização do ensaio, segundo o produto especifi co, 
sem que seja afetada a exatidão do resultado do ensaio?

16.3. A responsabilidade pelo transporte e armazenagem entre 
a amostragem e a chegada ao laboratório de ensaio está 
documentada claramente?

16.4. A amostragem é realizada por pessoal competente e treinado?

17. Identifi cação e manipulação da amostra

17.1. Existem procedimentos que incluam a entrega e o recebimento 
da amostra, ações a serem realizadas quando a amostra for 
escassa(pouca) ou chegue em condições inaceitáveis para o 
ensaio?

17.2. São registradas todas as informações importantes como data de 
recebimento, temperatura da amostra, especifi cações do ensaio?

17.3. As condições de armazenagem estão validadas?

17.4. Estão documentados os procedimentos de sub-amostragem? 
São realizados?

17.5. Existe procedimento para as amostras de retenção?

17.6 As porções das amostras contaminadas são descontaminadas 
antes de serem descartadas?

18. Disposição dos descartes

18.1. Existem procedimentos para  eliminação de materiais 
contaminados  em concordância com a legislação ambiental do 
país?

19. Garantia da qualidade

19.1. O laboratório possui um sistema de garantia da qualidade que 
garanta a consistência e conformidade dos resultados de ensaio?

20. Métodos de ensaio

20.1. O laboratório utiliza métodos de ensaio ofi ciais da farmacopéia? 
...



DOCUMENTO TÉCNICO NO 9 - SÉRIE REDE PARF50

Nº ITEM PERGUNTAS CUMPRE NÃO 
CUMPRE

EVIDÊNCIA 
OBJETIVA/

OBSERVAÇÕES

20.2. São utilizados padrões típicos aplicados na indústria farmacêutica 
como os seguintes: 

 ▪ a prova de limite microbiano/total Bioburden - 1000g para 
bactérias e 100g para leveduras e outros fungos; e - controle 
do ambiente 

 ▪ 15 organismos para TVC em ágar e soja com Triptona (TSA) 
e 5 organismos para leveduras e outros fungos em ágar 
diferenciado de Schwartz (DAS).

20.3. São utilizados padrões produzidos no país?

21. Relatório

21.1. Possui procedimento para fazer relatório e  interpretar os 
resultados (por exemplo: NÃO DETECTADO para uma unidade 
não defi nida)?
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