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 Interpretación de resultados de las pruebas   
 

 Motivos para repetir una prueba  
 

 Informes  
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Al final el módulo, Ud. será capaz de: 
 
 Analizar los diferentes resultados posibles mostrados por el 

programa 
 

 Describir las razones para repetir la prueba 
 

 Emitir informes 
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Clic en “VER 
RESULTADOS”  
 
 
Para visualizar un 
determinado resultado, clic 
en «VER PRUEBA»  
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«VER PRUEBA»: 
Doble clic en prueba 
que quiere ver  
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Información sobre la prueba 
 
Interpretación de los  
resultados 
 
 
Curvas de PCR en Tiempo 
Real  
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Si es necesario, puede editar 
la información y las notas 
relativas a la prueba 
después de finalizar o 
mientras está en curso 

1. Todos los campos en 
blanco son editables en 
esta sección 

2. Después de la 
edición, haga clic en 
"Guardar cambios” 

Tempo Real  
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3. Clic en “Si” para 
confirmar los cambios  

4. La historia de la 
información modificada se 
guarda en "Historia"   
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 La concentración de MTB en la muestra era 
demasiado baja y la resistencia no se puede 
determinar debido a la escasez de datos recogidos 
para interpretar las señales relacionadas con la 
resistencia 
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Presencia o ausencia de MTB no puede ser 
determinado si: 
 El Control de Procesamiento de la Muestra (SPC) no cumplía 

con los criterios de aceptación   

 La muestra no fue procesada correctamente  

 PCR fue inhibido 
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El control de verificación de la sonda falló y la prueba 
fue abortado debido a que: 
 El tubo de reacción se llenó incorrectamente 

 Ha detectado un problema con la integridad de la sonda 

 Se superó la presión máxima 

 Hubo un fallo en un módulo GeneXpert 

 Errores específicos, razones y soluciones de los 
problemas aparecen en el Módulo 9 
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Datos insuficientes se recogieron debido a: 
 Cortes de energía eléctrica  

 Prueba detenida por el operador 

  Etc. 
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 La concentración de MTB en la muestra era demasiado 
bajo para proporcionar datos suficientes para 
interpretar las señales relacionadas con la resistencia 

 Recoger nueva muestra y repetir la prueba 
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Línea de base 

Log lineal 

Meseta 

Este slide puede ser opcional para el entrenamiento básico de los usuarios  

 Durante la amplificación 
por PCR, las secuencias 
de ADN se copian en 
cada ciclo 

 La cantidad de ADN en la 
reacción se duplica con 
cada ciclo que resulta en 
una amplificación 
exponencial del ADN 
diana original 

 La respuesta se mide en 
fase log-lineal de la 
amplificación 
 
 
 
 



Global Laboratory Initiative 
Xpert MTB/RIF Training Package -18- 

Detectado 

No 
detectado Valor inicial 

Logarítmica- 
lineal 

Meseta 
Ciclo límite 

Valor límite CT de 
penetración de  

límite 
Línea de límite 
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Este slide puede ser considerado opcional para el entrenamiento básico de los usuarios 

Dependiendo del valor de Ct del "target" MTB, el 
resultado de MTB se muestra como: 
   Alto (menos de 16 ciclos) 

   Medio (de 16 a 22 ciclos) 

   Bajo (23-28 ciclos) 

   Muy bajo (más de 28 ciclos) 
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Gráfico tomado de http://depts.washington.edu/genomelb/RTPCR20graphSml.gif 

Ct < 16: MTB detectado Alto 

Ct  16 – 22: MTB detectado Medio 
Ct  22 – 28: MTB detectado Bajo 

Ct  > 28: MTB detectado Muy  
Bajo 

Este slide puede ser considerado opcional para el entrenamiento básico de usuarios 
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SPC Positivo 
 

 

Target Negativo  

SPC Negativo 
 

 

Target Positivo  

Este slide pode ser considerado opcional para treinamento de usuários básicos 
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 Resultado 
inválido 
 

 SPC negativo 
 

 Target negativo 
 

Este slide pode ser considerado opcional para treinamento de usuários básicos 
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1. Clic en “VER 
RESULTADOS”  
 
 
2. Clic en «INFORME»  
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3b. Clic en “Vista 
previa pdf” para 
vizualización  
inmediata 

3. Selecionar el 
resultado para 
visualizar en pdf 

4. Clic en “Crear 
Archivo de 
Informe” 
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1. Clic en Informe -> Informe de 
la muestra 

3a.“Crear archivo de Informe” salvar el  
informe en carpeta GeneXpert -> Informe  

2. Llenar con el ID de la muestra 

3.“Vista previa PDF ”abrirá el  
archivo pdf  
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1. Clic en Informes -> Informe 
de muestra 
 

3a.“Crear archivo de Informe”  
salvar carpeta de informe en 
GeneXpert  -> Informe  

2. Llenar con ID del paciente  

3.“Vista previa PDF” abrirá el 
archivo pdf   
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- Conecte e instale la impresora 
- NOTA: Ud puede imprimir 
cualquier informe una vez que se 
haya completado la prueba 

1.Clic en ‘’Setup’’, después en  
“Configuración del sistema”  

2.Selecionar la opción apropiada 
‘’Imprimir Informe al final de la 
prueba’’  

3.Clic ‘’OK’’  
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1. Clic en “Gestión de Datos” 

2. Clic en "Archivar prueba" 
 

3. Coloque el cursor del mouse en  
Primera prueba; haga clic y mantenga 
con el botón izquierdo del mouse;  
arrastre hasta la última línea 
 

4. Con las líneas seleccionadas, 
presione Cltr+C al mismo tiempo 
en el teclado 

* 

* 
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1. Abra Excel haciendo clic 
Inicio -> Todos los programas -> 
Microsoft Office -> Microsoft 
Excel 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Haga clic en el botón derecho  
del mouse y en el menú seleccione 
“Match Destination Formatting” 
 clic donde aparece indicado – ver abajo 

3. Los resultados seleccionados 
se pegarán en la hoja de Excel 
 
  

* 
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 El programa del GeneXpert permite visualizar los 
resultados de las pruebas, así como editar el 
resultado y emitir informes impresos (muestra o 
paciente) 
 

 Errores, resultados no válidos, resultados 
indeterminados de resistencia RIF son los posibles 
resultados de las pruebas, que merecen una 
repetición.  
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 Mencione los diferentes resultados que se obtienen 
de la prueba Xpert MTB / RIF 
 

 Enumere las razones para repetir una prueba Xpert 
MTB / RIF 
 
 
 
 

 



Agradecimientos 
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